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Abstract 


This  report  contains  the  results  of  a program  for  the  evaluation  of  comtier- 
clal  airborne  telemetry  system  equipment.  A number  of  RF  telemetry  transmitters 
and  voltage-controlled  subcarrier  oscillators  were  tested.  The  test  procedures 
and  results  are  given  for  all  the  equipment  evaluated. 
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introduction 


A comparative  evaluation  of  commercial  telemetry  equipment  Is  being  con- 
-ducted  under  qontracyfrom  Air  Force  Cambridge  Research  Laboratories,  Bedford, 
Massachusetts  (contract  F19628-73-C-0148)  from  8 January  1973' through  13  February 
0urin9  the  span  of  this  contract,  major  manufacturers'  of  certain  categor- 
ies of  airborne  system  components  are  asked  to  submit  their  products  on  consign- 
ment. Ir  each  Instance  the  electrical  characteristics  are  measured  and  compared 
against  the  manufacturer's  published  specifications.  The  results  of  these  tests 
are  classified  as  proprietary  Information  and  made  available  to  AFCRL  and  the 
individual  manufacturer  concerned. Complete  results  of  all  components  tested 
during  the  period  9 January  1975  through  13  February  1976  are  Included  In  this 
report.  Scientific  Report  No.  1 of  Contract  FI 9628- 73-C-0148,  dated  8 January 
1974  contains  the  results  obtained  during  the  period  of  9 January  1973  through 
8 January  1974.  Scientific  Report  No.  2 of  Contract  FI 9628- 7 3 -C -01 48,  dated 

8 January  1975  contains  the  results  obtained  during  the  period  of  9 January  1974 
through  8 January  1975. 

This  evaluation  program  was  Initiated  In  April  1958  (under  contract 
AF19(604)-3506)  as  a means  of  Insuring  the  receipt  of  working  units.  Since  that 
time,  the  program  has  expanded  to  the  point  where  all  manufacturers  are  Invited 
to  participate.  RF  Transmitters  and  Subcarrier  Oscillators  are  the  two  main 
categories  of  components  tested  to  date.  The  first  section  of  each  chapter 
details  the  test  performed,  equipment  used  and  the  procedures  followed.  The 

second  section  of  each  chapter  contains  a tabulation  of  the  equipment  tested 
and  the  resulting  data, 


RF  Telemetry  Transmitters 

A.  Evaluation  Test  Procedure  for  RF  Telemetry  Transmitter 


Test  I.  Time  Drift 
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Step  1.  Place  the  RF  Transmitter  inside  the  temperature  testing  chamber. 
Set  the  temperature  at  +30°C.  Wire  test  equipment  as  shown  in 
Figure  li.  Ground  the  modulation  input  terminal.  Use  recom- 
mended B+  Supply  voltage.  Without  allowing  a warm-up  period, 
turn  on  the  supply  voltage.  Measure  the  output  frequency  and 
output  power  at  the  time  intervals  shown  on  Transmitter  Data 
Sheet  1.  Record  the  following  observations  on  Data  Sheet  1: 

(a)  Time  of  observation; 

(b)  Output  frequency  in  MHz; 

(c)  Output  power  in  watts. 

Step  2.  Results 


(a)  Plot  the  Frequency  Drift  in  % of  Carrier  Frequency,  f , 

versus  Time  on  Graph  Sheet  1;  c 

(b)  Plot  the  Output  Power  versus  Time  on  Graph  Sheet  1. 
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Test  II.  Temperature  Stability  Tests 


Step  1 . 


With  the  temperature  testing  chamber  set  at  +30°C,  wire  test 
equipment  as  shown  in  Figure  1.  Using  recommended  B+  supply 
voltage,  allow  a sufficient  warm-up  period  before  proceeding 
to  Step  2. 


Step  2, 


Ground  the  modulation  input  terminal  of  the  transmitter.  Measure 
the  output  power  and  the  carrier  frequency.  Record  the  following 
observations  on  Data  Sheet  t; 


(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 


Temperature  in  °C; 
Output  power  in  watts; 
Output  frequency  in  MHz; 
Input  current  in  amps; 
Incidental  FM  in  Hz. 


Step  3. 


Repeat  Steps  1 and  2 for  the  following  temperatures’ 
+5°C,  55°C  and  80cC. 


-20°C, 


Step  4. 


Calculate  the  frequency  shift  in  % of  fc.  Plot  the  % frequency 
shift  versus  temperature  on  Graph  Sheet  1.  Also  plot  the  output 
power  versus  temperature  on  Graph  Sheet  1. 


Test  III.  Voltage  Regulation 


Step  1 , 


Use  equipment  set  up  shown  in  Figure  1.  With  the  temperature 
of  the  chamber  set  at  30°C,  vary  the  B+  supply  voltage  from 
-10%  to  +10%.  Record  and  compute  the  following  on  Data  Sheet  1. 


(a) 

(b) 

(c) 


B+  supply  in  % of  recommended  value; 
Frequency  shift  in  % of  fc; 

Output  power  in  watts. 


Step  2.  Results 


Plot  the  % frequency  shift  and  output  power  versus  B+  supply 
variations  on  Graph  Sheet  1 . 


Tests  IV  and  V.  Modulation  Response  and  Linearity  Tests 


Step  1.  With  the  temperature  testing  chamber  set  at  +30°C,  wire  the  test 
equipment  as  shown  in  Figure  2.  Using  recommended  B+  supply 
voltage,  allow  a sufficient  warm-up  period  before  proceeding  to 
Step  2. 


Step  2. 


Set  the  audio  oscillator  at  each  of  the  modulating  frequencies 
indicated  in  Data  Sheet  2A.  Adjust  the  output  level  of  the  oscil- 
lator for  the  nominal  deviation  (E4).  Repeat  for  25%,  50%,  75% 
and  125%  of  nominal  deviation.  Record  the  following  observations 
on  Data  Sheet  2A. 


(a)  Oven  temperature  in  °C; 


(b)  Modulating  voltages  Ej , *-2, 

(c)  Frequency  deviation  in  KHz; 

(d)  Distortion. 


®«,  E.,  E. 


Step  3. 


Repeat  Steps  1 and  2 using  modulating  voltage  E. 
ing  temperatures;  -20°C,  +5°C,  55°C  and  80°Cr 
Data  Sheet  2. 


for  the  follow 
and  record  on 
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FIGURE  2. 
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Make: ; Type: ; Serial  No; 

Carrier  Frequency  fc: ; Mhz  Date: ; By: 


II  MODULATION  RESPONSE  VS  TEMPERATURE 
T = °c:  Modulation  Voltage  = Volts 


steP  4*  Calculations  and  Results 

(a)  Linearity  at  Ambient  - Plot  deviation  versus  modulating 
frequency  for  the  live  modulating  voltages  on  Graph  Sheet  2. 

<b>  M£dula^Res£onse  - Calculate  the  modulation  response  in 
db  using  information  from  Data  Sheet  2 . Plot  modulation 
response  versus  modulating  frequency  for  the  five  different 
temperatures  on  Grr>ph  Sheet  2. 

Test  VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 

StgP  U elimifnatjon  for  maximum  attenuation  at  the 

carrier  frequency  of  the  transmitter  under  test.  The  amount  of 

uitedUtao104nHhh°U  d Sf  tUCh  that  the  transmitter  rf  output  is  atten- 
uated to  -40dbm.  Make  a frequency  response  of  the  filter  and 

spectrum  analyzer  and  plot  the  response  curve. 


FIGURE  3. 


Step  2. 


Step  3. 


Use  equipment  set-up  shown  in  Figure  3.  Identify  and  measure 

Th»SfP,lnOUS  fre(luencie8  Present  using  the  spectrum  analyzer. 

The  frequency  may  be  measured  accurately  by  comparison  with 
a known  frequency  from  the  signal  generator. 

Use  the  frequency  response  obtained  in  Step  1 to  make  appropri- 

o eth”P  “d„e  corrfc«ons-  Record  the  frequencies  and  amplitudes 
of  the  spurious  emissions  on  Result  Sheet  3. 
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Evaluation  Testa  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 
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IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  3 


Make , Type: 

Carrier  F'requency  fc: 


, Serial  Number: 

MHz,  Date: 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 


DR  Down  from  fc 


Identification 


NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion 

2.  Incidental  FM_ 

3.  Power  Requirement 

4.  Efficiency 

5.  O.  C.  a S.C.  Protection 

6.  Other  Checks 


fi 


Test  VII.  Miscellaneous 


Step  1 . 
Step  2. 
Step  3. 


Step  4. 


Record  maximum  distortion  from  Data  Sheet  2. 

Record  maximum  Incidental  FM  from  Data  Sheet  1. 

Computer  power  requirements  and  efficiency  from  Information  on  Data 
Sheet  1. 

Perform  open  circuit  and  short  circuit  tests  and  record  If  the  trans- 
mitter Is  within  the  manufacturer's  specifications. 


B.  Test  Results  for  RF  Transmitters 

Table  1 contains  Information  regarding  the  manufacture,  type  and  number  of  trans- 
mitters tested  during  the  period  of  9 January  1975  to  13  February  1976.  The 
remainder  of  this  chapter  contains  the  test  results  for  each  transmitter  In  the 
order  listed  In  the  table. 


Table  1 


Manufacturer 


Number  Tested 


CONIC 

CONIC 

RAYTHEON 


VECTOR 

VECTOR 


CTP-402 

CTS-402 

T-201 

T/05S 

T202S 


r- 


''ifhMif  ail'll  • 'Woj™ 


- *•' 


Evaluation  Tests  - Proprietary  Information  Sheet 


RF  Telemetry  Transmitters 


Make:  Conic; 


Type:  CTP-  402; 


Manufacturer's  Specifications 


Frequency  Range 
Center  F requency  Stability 

t 

Power  Output 

Carrier  Deviation 

Modulation  Characteristics 
Type 


Power  Requirements 
Radio  Frequency  Interference 

Temperature 


Humidity 

Acceleration 

Shock 

Vibration 

Weight 


Crystal  Controlled  (single  frequency)  VHF  Teleme- 
try Band  225  - 260  MHz  (other  frequencies  avail- 
able on  special  order) 

0.  01%  under  environmental  operating  conditions. 

2 watts  minimum  - terminated  into  50  ohms  with 
28  ± 4 Vdc  supply  over  specified  temperature  range. 

± 250  kHz 


FM 

up  to  ± 150  kHz/volt  p-p  (factory  set) 

10  K ohms  resistive  minimum,  shunted  by  30  pf 
± 1.  5 dB  from  10  Hz  to  500  kHz 

28  * 4 Vdc  at  450  milliamperes  maximum 

Satisfies  the  requirements  of  IRIG  106-69  for  antenna 
conducted  and  radiated  and  MIL  - I - 26600  for 
box  and  power  line  conducted  and  radiated. 

- 30° C to  +80°C,  MIL-STD-810  as  follows: 

Low  Temperature,  Method  502 
High  Temperature,  Method  501 
Temperature  Shock,  Method  503 

MIL-STD-810,  Method  507 

100  g's  in  each  direction  of  any  three  mutual  perpen- 
dicular axes. 

100  g's  11  millisecond  duration  (half  sine  pulse)  in 
each  direction  of  any  three  mutually  perpendicular 
axes. 

20  G peak  sine  (20-2000  Hz)  or  . 3 G^/cps  random  in 
any  axis. 

Less  than  12  ounces. 


III.  B Voltage  Regulation 
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Percent  Voltage  Variation 


m 


V 


+30  +55 

Temperature  in  °C 


II.  Temperat 
+.008  ' 


- +.004 


I -.004 


008 


umvaitoiTY 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry^ranamitter  - Sheet  1 

Make : ^IC  3 Type;  CTP-402  ; Serial  Number:  402  P~T91 

Carrier  Frequency  fc:  234.0  MHz;  Date:  3/17/75  By.  J.F.E. 


I.  Time  Drif 


;*?!!!!> <mm>  wjup  wm,; 


:::: 
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10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 


Time  in  Minutes 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  RF  Telemetry  Transmitter  Sheet  3 

Make:  CONIC  i Type:  CTP-402  Serial  Number:  402  P 191 

Carrier  Frequency  fc:  ^34.0  MHz;  Date:  3/17/75 ; By:  J.F.E. 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

85.6 

88+3 

fc  - 14fx 

95.4 

79+3 

fc  - 13fx 

138.6 

85+3 

fc  - 9fx 

149.2 

89+3 

fc  - 8fx 

170.4 

86+3 

fc  - 6fx 

191.6 

77+3 

fc  - 4fx 

212.8 

79+3 

fc  - 2fx 

223.4 

80+3 

fc  - fx 

234.0 

0 

carrier  frequency 

244.6 

78+3 

fc  + fx 

255.2 

77+3 

fc  + 2fx 

276.4 

82+3 

fc  + 4fx 

287.0 

103+3 

fc  + 5fx 

297.6 

105+3 

fc  + 6fx 

468.0 

72+3 

2fc 

NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

0.95* 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

12.3  watts 

4. 

Efficiency 

23.2* 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq.  at  5:1  VSWR  » 234.0060 

carrier  shift  * -0.0026*  of  fc  for  5:1  VSWR 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make:  CONIC ■ Type:  CTP-402 


, Serial  Number:  402  P 192 

Carrier  Frequency  fc:  234.0  MHz.  Date:  3/21/75  ; By:  JFE 


I.  Time  Drift 
+ .008 
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0 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Time  in  Minutes 


II.  Tern  per  aw*£ 

+ .°08  ggjff 


+ .004 
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Temperature  in  C 


8.  0 

6.  0 

4.0 

2.0 
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NQRTHEASTEPN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 

Make:  CONIC ; Type:  CTP-4Q2  ; Serial  Number:  4fl?  p iq? 

Carrier  Frequency  fc:  234.0  MHz;  Date:  3/21/75  : By:  JFE 

IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 


Frequency  (Khz) 


V.  Linearity  at  Ambient 


Frequency  (Khz) 


0.305 

0.244 

0.183 

0.122 

0.061 
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NOH  rilKASTKHN  UNIVERSITY 

— • r Kv:':ua'  ""  Tcs1h  : »!•  Tolemctrjr  Transmitter 

Make  _£0NIC , Type.  PTP-402  . . Seriat  Number 

Carrier  Frequency  fc; 234.0  Mf,7:  Da,e , 3/21/7S 

VI.  .Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Sheet  ,1 


402  P 192 
By:  JFE 


Frequency  Mhz 


DB  Down  from  fe 


Identification 


All  Spurious  Emissions  meet  IRIG  Standards. 


NOTE;  W.  S.  M.  R.  Regulation  No  105-2-fin 

from  carrier.  retirement  is  55+10,„*  P(  C3  15own 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion <2.0% 

2.  Incidental  FM  ~~  <500  Hz  PEAK 

3*  P°wer  Requirement  11 .2  watts  “ 

4.  Efficiency 27 .0%  " “ 

5.  O.C.  aS.C.  Protection O.K. 

6.  Other  Checks  TTj  VSWR  » 234.0001 


9 | « VVV  I 

__carrier  sh1ft  , +Q.000(m  of  fc  ~ g;1  yswR 

Input  Lrre^droprto1^.?^.00^04,  1nput  current  fluctuate 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests 


RF  Telemetry  Transmitter 


Type:  CTP-402  ; Serial  Number:  402  P 193 


Carrier  Frequency  fc:  240.2  MHz;  Date:  3/18/75 


Time  Drif 


M»Hi  MlItT 


iMiiiiiiib™5aJllS!!P 
ll(lll— 

!!i!!lf!!llfi!!!i:ili!lllini!lllllll«ll 


Temperature  in  C 


III.  B Voltage  Regulation 


an  H! : jigiinasii«aiBBgI  Ubis  niasmBinaBmiaHiiaHii  itaaiiil 


Percent  Voltage  Variation 


* i 


Sh. 


Power  in  Watts  ^ Power  in  Watts  ^ Power  in  Watts 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter 


m 


E 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
- Evaluation  Tests  ^ J^F  Telcmetry  Transmitter 

Make ^ - Type: CTP^o7:7.7  Serial  Number 

Carrier  Frequency  fc: 240.2  MH/.  ,);lte.  3/18/75 


Sheet  3 

402  P 193 
; By:  J.F.E. 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  P C3  Down 
from  carrier.  * 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Maximum  Distortion 

0.63* 

2. 

Incidental  FM 

<500Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

12.3  Watts 

4. 

Efficiency 

23.4* 

5. 

O.C.  a S.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq.  at  5:1 VSWR  * 240.21ft? 

carrier  shift  - -0.0076*  of  fc  for  5:1  VSWR 

NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make:  CONIC 


; Type: CTP - 402  ; Serial  Number:  402  P 194 

Carrier  Frequency  fc:  ^40 . 2 MHz;  Date: 3/18/75 . jjy. J .F . E . 

I.  Time  Drif{. 

+ .008 


o 

# 

c 


i- 

Q 

o 


10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Time  in  Minutes 


8.0 

6.0 

4.0 

2.0 


Temperature  in  C 


III.  B Voltage  Regulation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  3 


Make-  CONIC  ; Type:  CTP-402 , Serial  Number:  402  P 194 

Carrier  Frequency  fc:  240.2 MHz,  Date:  3/18/75 ; By: 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

88.9 

82+3 

fc  - 17fx 

97.8 

86+3 

fc  - 16fx 

151.2 

84+3 

fc  - lOfx 

177.9 

91+3 

fc  - 7fx 

186.8 

87+3 

fc  - 6fx 

195.7 

69+3 

fc  - 5fx 

213.3 

90+3 

fc  - 3fx 

222.4 

94+3 

fc  - 2fx 

231.3 

87+3 

fc  - 1 f X 

240.2 

0 

carrier  frequency 

249.1 

82+3 

fc  + 1 f X 

258.0 

85+3 

fc  + 2fx 

266.9 

95+3 

fc  + 3fx 

284.7 

77+3 

fc  + 5fx 

293.6 

99*3 

fc  + 6fx 

302.5 

111+3 

fc  + 7fx 

480.4 

77+3 

2fc 

720.0 

76+3 

3fc 

NOTE  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  E3  Down 
from  carrier. 


VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion 

2.  Incidental  FM 

3.  Power  Requirement 

4.  Efficiency 

5.  O.C.  oS.C.  Protection 

6.  Other  Checks 


0.68% 

<500  Hz  PEAK 
10.6  watts 

TTax 

OK 

freq.  at  5:1  VSWR 


carrier  shift  - -0.0033%  of  fc  for  5:1  VSWR 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  ~ RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make:  CONIC  ■ Type;  CTP-402  Serial  Number:  4D2  P 195 

Carrier  Frequency  fc:  244.3  MHz:  Date:  3/19/75  Bv.  J.F.E. 


Percent  Voltage  Variation 


* Power  in  Watts  4 Power  in  Watts  4 Power  in  Watts 


Deviation  in  Khz 


i 


& 

* 


t 

* 


IV. 


Modulation  Response  vs.  Temperature 
+3.0 


PQ 

Q 


I 

0) 


§ 


3 

T3 

O 

S 


+2.  0 


8. 

« 

a 


+ 1.0 


•1.0 


-2.0 


■3.0 


. 1 


TTTffl  - I 


-20°C,+5°C 
>30°C 
*55°C 
; f80°C 


10 


100 


1000 


Frequency  (Khz) 


Frequency  (Khz) 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITV 


r 


Evaluation  Tests 


RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  3 


Make:  CONIC 


Type:  CTP-402 


Carrier  Frequency  fc: 


244.3 


Serial  Number: 
MHz;  Date:  3/19/75 


402  P 195 


By:  J.F.E. 


VI,  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

100.4 

70+3 

fc  - 33fx 

144.0 

69+3 

fc  - 23fx 

157.0 

74+3 

fc  - 20fx 

174.4 

91+3 

fc  - 16fx 

187.6 

94+3 

fc  - 13fx 

200.7 

73+3 

fc  - lOfx 

231.2 

93+3 

fc  - 3fx 

235.6 

85+3 

fc  - 2fx 

239.9 

78+3 

fc  - fx 

244.3 

0 

carrier  frequency 

248.7 

79+3 

fc  + fx 

253.0 

81+3 

fc  + 2fx 

257.4 

81+3 

fc  + 3fx 

261.7 

84+3 

fc  + 4fx 

270.5 

110+3 

fc  + 6fx 

287.9 

89+3 

fc  + lOfx 

331.5 

104+3 

fc  + 20fx 

488.6 

78+3 

2fc 

732.9 

' 

77+3 

3fc 

NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+l01og  D3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Maximum  Distortion 

0.78% 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

10.7  watts 

4. 

Efficiency 

24.5% 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq.  at  5:1  VSWR  * 244.3180 

carrier  shift  ■ -0.0074%  of  fc  at  5:1  VSWR 
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NORTHEASTERN  IINTVFR  ttv 

— ■ Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - sheet  1 

Make:  CONIC 


Type : CTP-402 


J Serial  Number:  402  P 196 


+5  +30  +55 

Temperature  in  °C 


+80 


‘5  0 +5 
Percent  Voltage  Variation 


+10 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests RF  Telemetry  Transmitter  Sheet  3 _ 

Make  CONIC ; Type ; CTP-402 ; Serial  Number:  402  P 196 

Carrier  Frequency  fc:  244.3  MIIz,  Date:  3/19/75 ; By:  J.F.E. 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

86.3 

89+3 

fc  - 36fx 

156.5 

81+3 

fc  - 20  fx 

174.1 

100+3 

fc  - 16fx 

182.8 

96+3 

fc  - 14fx 

187.2 

88+3 

fc  - 13fx 

200.4 

90+3 

fc  - lOfx 

226.7 

93+3 

fc  - 4fx 

231.1 

95+3 

fc  - 3fx 

235.5 

87+3 

fc  - 2fx 

244.3 

0 

carrier  frequency 

248.7 

89+3 

fc  + fx 

253.1 

91+3 

fc  + 2fx 

257.5 

92+3 

fc  + 3fx 

261.9 

95+3 

fc  + 4fx 

288.2 

92+3 

fc  + lOfx 

301.4 

100+3 

fc  + 13  fx 

488.6 

73+3 

2fc 

732.9 

68+3 

3fc 

NOTE:  W.S.M.  R,  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+l01og  E3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Maximum  Distortion 

0.86% 

2. 

Incidental  FM 

<500Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

12.0  watts 

4. 

Efficiency 

24.1% 

5. 

O.C.  oS.C,  Protection_ 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq.  at  5:1  VSWR  = 244.3139 

carrier  shift  - -0.0057%  of  fc  for  5:1  VSWR 

r i 


Evaluation  Tests  - Proprietary  Information  Sheet 
RF  Telemetry  Transmitters 

Make:  Conic;  Type;  CTS-402; 


f 


Output  Frequency 
Output  Power 

Output  Impedance 

Frequency  Stability 

Deviation  Sensitivity 
Total  Harmonic  Distortion 

Incidental  Frequency  Modulation 
Power  Requirements 

Electro-Magnetic  Interference 


Modulation  Type 
Input  Impedance 


Frequency  Response 

Carrier  Deviation 

Temperature 

Vibration 

Shock 

Acceleration 

Volume 

Weight 


Manufacturer's  Specifications 

S-Band  (2200-2300MHz)  crystal  controlled,  factory 
preset  • 

2 watts  minimum  over  temperature  and  supply 
voltage  ranges  specified  below  delivered  to  50  ohm 
load  impedance  with  a VSWRof  1.5;i. 

50  ohms  nominal,  employs  internal  isolator,  wiil 
operate  into  open  or  short  circuit  without  damage. 

±.  003%  of  carrier,  cumulative  total  of  setability 
and  drift  over  environments. 

S-Band;  ±200KHz/V  peak  to  peak,  factory  preset. 

2%  maximum  over  modulation  bandwidth  at  ±600KHz 
deviation. 

S-Band;  ±4KHz  bench;  ±7KHz  over  environments. 

28  *4  VDC,  0.70  amp  maximum  with  reverse  po- 
larity protection  provided. 

IRIG  106-69  for  antenna  conducted  and  radiated. 
MIL-STD-461  for  power  line  conducted  and  radi- 
ated interference  and  conducted  susceptibility  at 
28  VDC, 

True  FM. 

10K  ohms  resistive  minimum,  shunted  by  30  pf 
maximum. 

10HZ  - 1MHz  ±1. 5db. 

S-Band;  ±600KHz. 

-20  C to  +70°C  baseplate  operating  range. 

Sine:  20  G peak,  20-2000  cps,  3 axes. 

100  G peak,  11  milliseconds,  1/2  sine  pulse;  3 axea 
100  G;  3 axes. 

10  cubic  inches  (excluding  connectors). 

14  ounces  maximum. 
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Evaluation  Te : ts RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make'  CONIC  Type:  CTS-402 , Serial  Number:  4020319 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz.  Date:  6/23/75 ; By:  PJR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2138 

103  ± 3 

fc  - 9fx 

2245 

87  ± 3 

fc  - fx 

2259.5 

0 

carrier  frequency 

2273 

90  ± 3 

fc  + fx 
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109  ± 3 

fc  + 9fx 

3389 

110  ± 3 

3fc/2 

4519 

65  ± 3 

2fc 

NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Maximum  Distortion 

<2.0% 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

17.9  watts 

4. 

Efficiency 

13.7% 

5. 

O.  C.  aS.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  * 2259.4893 

carrier  shift  ■ +0.000349%  of  fc  for  5:1  VSWR 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make:  CONIC 


j Type:  CTS-402 . Serial  Number:  4020558 


Carrier  Frequency  fc:  P-Sl.fr  MHz;  Date:  3/26/76 ■ By: 


8.0 
6.  0 

4.0 

2.0 


[I.  Temperat^,S^ 
+ .008 


w -.004 


-.008 


-20 


[I.  B+ Voltage  Re 
+.008  


+5  +30  +55 

Temperature  in  °C 


+ 80 


+.  004 


o 

c 


§ -.004 

O 

-.008 


0 +5 

Percent  Voltage  Variation 


+10 


36 


'"'wiwiwii 


4 Power  in  Watts  ^ Power  in  Watts  ^ Power  in  Watts 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Teats  - RF  Telemetry  Transmitte r 


Sheet  2 


Make:  CONIC ; Type:  CTS-402 ; Serial  Number:  4020558 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz:  Date:  3/6/76  ; By:  KYL 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 


Type:  CTS-402 , Serial  Number:  4020558 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz,  Date:  3/26/76  ; By:  K 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

4503 

59  ± 3 

2fc 

3376 

84  ± 3 

fc  + 75fx 

2371 

81  ± 3 

fc  + 8fx 

2265 

71  ± 3 

fc  + fx 

2251  .5 

0 

carrier  frequency 

2236 

71  ± 3 

fc  - fx 

2131 

76  ± 3 

fc  - 8fx 

NOTE:  W.S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+lOlog  D3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion  ^ •P®* 

2.  Incidental  FM <500  Hz  PEAK 

3.  Power  Requirement 20.16  watts 

4.  Efficiency T 5. 1 X 

5.  O.C.  a S.C.  Protection  OK 

6.  Other  Checks 

no  carrier  shift  for  5:1  VSWR. 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 

Make:,.  CONIC ; Type:  CTS-402  . Serial  Number:  4020599 

Carrier  Frequency  fc:  2251 .5  MHz.  Date:  3/5/76  . gy.  KYL 
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Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  2 


Carrier  Frequency  re: 


CTS-402 


Serial  Number:  4020599 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 


Make:  CONIC  ; Type:  CTS-402 

, Serial  Number: 

4020599 

» 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz; 

Date:  3/5/76  ; 

Bv:  KYL 

VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2370 

88  ± 3 

fc  + 8fx 

2265 

90  ± 3 

fc  + fx 

2251.5 

0 

carrier  frequency 

2235 

89  ± 3 

fc  - f X 

2130 

84  ± 3 

fc  - 8fx 

NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

1.50% 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

19.04  watts 

4. 

Efficiency 

15.1% 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection  _ 

OK 

6. 

Other  Checks 

no  carrier  shift  for  5:1 

VSMR. 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 

Make:  Conic ■ Type:  CTS-402 ; Serial  Number:  4021093 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz;  Date:  6/23/75 . By: 
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1 Power  in  Watts  ^ Power  in  Watts  ^ Power  in  Watts 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  Conic 


Type:  CTS-402 


; Serial  Number:  4021093 


Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MT-fr:  Date:  6/23/75  : By: 


PJR 


Frequency  (Khz) 


V.  Linearity  at  Ambient 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make:  CONIC  ; Type:  CTS-402 , Serial  Number:  4021093 

earner  Frequency  fc;  2251.5  MHz.  Date  6/23/75  : By;  PJR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2126.5 

102  ± 3 

fc  - lOfx 

2251.5 

0 

carrier  frequency 

2264 

97  ± 3 

fc  + fx 

2289 

104  ± 3 

fc  + 3fx 

4503 

66  ± 3 

2fc 

NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

<2.0* 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

20.5  watts 

4. 

Efficiency 

10.27* 

5. 

O.C.  oS.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  * 2251.4961 

carrier  shift  » -0.000222%  of  fc  for  5:1  VSWR 
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Evaluation  Tests 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  1 


Make : 


1 ; Type;  CTS-402  : Serial  Number:  4021094 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz:  Date-  6/23/75  . Rv.  PJR 
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III.  B Voltage  Regulation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Teats  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 

Make: *:0n1c ; Type:  CTS-402  ; Serial  Number:  4021094 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz:  Date:  6/23/75  ■ By:  PJR 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tesjs  - RF  Telemetry  Transmitter  - sht^t  3 

Make : CONIC ; Type:  CTS-402  Serial  Number:  4021094 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz:  Date:  6/23/75  By:  PJ 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2136 

101  ± 3 

fc  - lOfx 

2240 

92  ± 3 

fc  - fx 

2251.5 

0 

carrier  frequency 

2263 

93  ± 3 

fc  + fx 

2366 

107  ± 3 

fc  + lOfx 

3377 

100  ± 3 

3fc/2 

4503 

67  ± 3 

2fc 

6754 

76  ± 3 

3fc 

NOTE:  W.  S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  P C3  Down 
from  carrier.  * 

VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion <2.0% 

2.  Incidental  FM <500  Hz  PEAK 

3.  Power  Requirement 16.8  watts 

4.  Efficiency 15.1% 

5.  O.C.  aS.C.  Protection  OK 

6.  Other  Checks freq  at  5:1  VSWR 

-Carrier  shift  ■ -0.0399%  of  fc  for  5:1  VSWR 


- 1251.4910 
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UNIVERSITY 


- 1 — g.yaluat*on  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  l 

Make: Conk  ;Type: CTS-402  ; Serial  Number:  4021095" 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz:  Date:  6/23/75  B pjR 


I.  Time  Drif 
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III.  B Voltage  Regulation 
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Temperature  in  °C 
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Percent  Voltage  Variation 
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Make: 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
EvaluationJTests  ^ RQ^lemetry  Transmitter 


CONIC 


Sheet  3 


j Type-  CTS-402 


— — — — ; Serial  Number  4021095 

Carrier  Frequency  fc:  2251.5  MHz;  Date:  6/23/75  ~"pv.  p,ip" 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DR  Down  from  fc 

Identification 

- 

2126 

114  ± 3 

fc  - 10fx 

■ 

2239 

90  ± 3 

fc  - fx 

j 

2251.5 

n 

1 

u 

carrier  frequency 

i 

2264 

93  ± 3 

fc  + fx 

j 

2289 

106  ± 3 

fc  + 3fx 

1 

4503 

. 

82  ± 3 

2fc 

j 

j 

J 

1 

f 

I 

J 

1 

NOTE:  W.  S.  M.  R,  Regulat.on  No.  105-2-60  requirement  i.  55*10 log  P C3  D„wn 
from  carrier.  t WI1 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Maximum  Distortion 

<2.0% 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

16.8  watts 

4. 

Efficiency 

16.6% 

5. 

O.C.  a S.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  - 2 

-0.00088%  of  fc  at  5:1  VSWR 


2251.4826 
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Evaluation  Tests 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Conic  ; Type:  CTS.40Z  ~ Serial  Number:.,?^! 

Carrier  Frequency  fc, 

I.  Time  Drift 
+.008  p 


II.  Temperatu; 
+.008 
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HI.  B*  Voltage  Regulation 

+.008  ifflMroMi 


+30  +55 

o_ 

Temperature  in  C 


Percent  Voltage  Variation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 

Make:  Conic . Type:  CTS-402 ; Serial  Number:  4021096 

Carrier  Frequency  fc : 2279.5  MHz:  Date:  6/23/75  : By:  PJR 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluatjon_Tests — - — RF_Telemetrv  - sheet  3 

Make:  CONIC  Tvn^.  TTS-dn?  ^ ~ — 

lype. — ua  ; serial  Number:  4021096 

Ca r n er^F r eq uch cy  fc; 2279  J5  MHz:  Date : 6/23/75  ~~n„.  p.ip~ 

VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 


2279.5 


DB  Down  from  fc 


104  ± 3 


95  ± 3 
85  ± 3 


108  ± 3 
91  ± 3 
63  ± 3 


Identification 


fc  - 2fx 
fc  - fx 
fc  - fx/6 
carrier  frequency 
fc  + fx 
3fc/2 


NOTE:  W.S.M.  R.  Regulation  No.  ,05-,-SO  r.qulr.meot  is  55tl01og  p „ ^ 
from  carrier.  t1"3  n 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion  <2.0* 

2.  Incidental  FM <500  Hz  PEAK 

3.  Power  Requirement  17.3  watts 

4.  Efficiency ' 14.6* 


5.  O.C.  a S.C.  Protection  OK 

6.  Other  Checks_ ~ freq  at  5:1  VSWR  - 2279. 4925 

— carrier  shift  » -O.OOQQ17RX  of  fc  for  yCHp 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
. valuation  rests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Testa  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  CONIC 


Type:. 


CTS-402 


Carrier  Frequency  fc:  2279.5  MIfe;  Date: 


Serial  Number- 

6/30/75  ; By:. 


4021097 


JFE 
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VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 
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NOTE:  W.  S.  M.  R.  Regulation  No  105-2  fin 

from  carrier.  60  r'<'U'rem'"'  '»  «*>»log  P<  C3  ^ 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion  <2.0* 

2.  Incidental  FM <500  Hz  PEAK 

3.  Power  Requirement  ~ 19.6  watts 

4.  Efficiency  16.8%  " 

5.  O.C.  aS.C.  Protection 

6.  Other  Checks f^q  «t  6:1  VSWR  T ??7q  hnoo 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 

Make:  CONIC ; Type:  CTS-402 ; Serial  Number: 4021 098 

Carrier  Frequency  fc:  2279.5  MHz;  Date:  6/30/75 ■ By: 
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III.  B Voltage  Regulation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Testa  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  CONIC 

J Type: 

CTS-402  ; Serial  Number: 

4021098 

Carrier  Frequency  fc:_ 

2279.5 

MHz;  Date:  6/30/75  ; Bv: 

JFE 

i 

IV. 


Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  ^ RF  Tele™trxT™n^jtter 


Sheet  3 


Make : CONIC 


Type:  CTS-402 


Carrier  Freauency  fc:  2279 . 5 


, Serial  Number: 

MHz;  Date-  6/30/75 


4021098 


By:. 


JFE 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


S'  r 

Frequency  Mhz 

DR  Down  from  fc 

Identification 

f 

m 

1140 

64  ± 3 

1/2  fc 

i. 

i 

} 

§1 

2026.5 

106  ± 3 

fc  - 22fx 

1 

f, 

b 

2155 

100  ± 3 

fc  - llfx 

2262.3 

89  ± 3 

fc  - 3fx/2 

f 

1 

1 

2279.5 

0 

carrier  frequency 

! 

$ 

If 

ft 

2291 

87  ± 3 

fx  + fx 

! 

2314 

86  ± 3 

fc  + 3fx 

1 

2406 

111  ± 3 

fc  + llfx 

j 

2532.5 

112  ± 3 

fc  + 22fx 

| 

1 

3419 

90  ± 3 

3fc/2 

1 

1 

4692 

70  ± 3 

2fc 

1 

i 

• 5699 

68  ± 3 

5fc/2 

i 

1 

6838.5 

83  ± 3 

3fc 

■ 

1 

NOTE:  W.  S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+lOlog  Pt  C3  Down 

from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


Maximum  Distortion 
Incidental  FM 


Power  Requirement 


1. 

2. 

3. 

4.  Efficiency 

5.  O.C.  a S.C.  Protection 

6.  Other  Checks 


<2.0* 


<500  HZ  PEAK 


19.6  watts 


16.8* 


OK 


freq  at  5:1  VSWR  » 2279.5030 


carrier  shift  ■ +0. 0001 31*  of  fc  for  5:1  VSWR_ 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make: 


I5L * Type:  CTS-402  ■ Serial  Number:  4021099 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz:  Date:  6/23/75  l"f' 


. PJR 


I.  Time  Dri 
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III.  B Voltage  Regulation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  ~ RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  2 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make:  CONIC  ; Type:  CTS-402 ; Serial  Number:  4021099 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz;  Date:  6/23/75 ; By:  PJR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

2138 

2246 

2259.5 

2273 

2381 

3389 

4519 


DB  Down  from  fc 

94  ± 3 

79  ± 3 
0 

80  ± 3 
110  ± 3 
108  ± 3 

70  ± 3 


Identification 
fc  - 9fx 
fc  - fx 

carrier  frequency 
fc  + fx 
fc  + 9fx 
3fc/2 
2fc 


NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+l01og  P^  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion <2. OX  

2.  Incidental  FM  <500  Hz  PEAK 


3. 

Power  Requirement 

18.2  watts 

4. 

Efficiency 

16.1* 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection_ 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  ■ 2259.4989 

carrier  shift  ■ +0.00292*  of  fc  at  5;1 


62 


V'fii 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Testa  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make:  Conic ; Type:  CTS-4Q2  Serial  Number:  4021100 


Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz;  Date:  6/23/75 By. 


PJR 


I.  Time  Drift 
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HI.  B Voltage  Regulati 
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IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 


Frequency  (Khz) 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  le.sts  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 


Make  CONIC ; Type:  CTS-402 

Carrier  Frequency  fc;  2259.5  mHz: 


. Serial  Number: 
Date:  6/23/75 


4021100 

; Ry:___ 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

2016 

2138 

2246 

2259.5 

2273 

2381 

2502 


DB  Down  from  fc 

110  ± 3 
90  ± 3 
85  ± 3 
0 

85  ± 3 
100  ± 3 
110  ± 3 
97  ± 3 


Identification 

fc  - 18fx 
fc  - 9fx 
fc  - fx 

carrier  frequency 
fc  + fx 
fc  + 9fx 
fc  + 18fx 
3fc/2 
2fc 


3389 

4519 


90  ± 3 


lliiiiiil 


illliiiili 


tlUiumuu  _ 

-wiimiWRIiHiiJi?: 


liiiHbii  Uliimts  miiillli  Biliiim  HiiiSiiiiiilililli  iUfliHS- 


lation 


Percent  Voltage  Variation 


NO/THEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter 


Sheet  1 


Make'  Conic  ; Type:  CTS-402 ; Serial  Number:  4021101 

Carrier  Frequency  Date:  6/23/75 ; By;  PJR  . . 


I.  Time  Drif 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Teats  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 

Make:  Conic  l Type:  CTS-402  ■ serial  Number:  40^1  T 01 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz;  Date:  6/23/75 ; By:  PJR 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
+3.0 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make:  CONIC ; Type ; CTS-402 Serial  Number:  4021101 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz;  Date:  6/23/75 ; By:  PJR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2138 

92  ± 3 

fc  - 9fx 

2246 

86  ± 3 

fc  - fx 

2259.5 

0 

carrier  frequency 

2273 

86  i 3 

fc  + fx 

2381 

105  ± 3 

fc  + 9fx 

3389 

101  ± 3 

3fc/2 

4519 

65  ± 3 

2fc 

NOTE:  W.S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  C3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

<2.0* 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

19.7  watts 

4. 

Efficiency 

14.7* 

5. 

O.  C.  aS.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  « 2259.4770 

carrier  shift  * -0.007521*  of  fc  for  5*1  VSWR 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 

Make:  Conic ; Type:  CTS-402 ; Serial  Number:  4021102 


0 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Time  in  Minutes 


II.  Temperature 
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III.  B Voltage  Regulation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

-^v?i-u§iL0Jl_Tcst.s  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make — CONIC , Type: CTS-402 , Serial  Number’  4021 1 02 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz.  Date-  6/23/75  : By: £ 

VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 


DB  Down  from  fc 


Identification 


2259.5 


100  ± 3 
90  ± 3 


80  ± 3 
67  ± 3 


fc  - 2fx 
fc  - fx 

carrier  frequency 
3fc/2 


NOTE:  W.S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  E3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion <2 

2.  Incidental  FM  <5 

3.  Power  Requirement 

4.  Efficiency  13 

5.  O.C.  a S.C.  Protection  OK 

6.  Other  Checks  fri 


<2.  OX 

<500  Hz  PEAK 
17.91  watts 

TOx 


. Other  Checks freq  at  5;1  VSWR  « 2259.4893 

carrier  shift  ■ -0.0QQ4421X  of  fc  for  5;1  VSWR  • 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


CTS-402  ; Serial  Number:  4021103 


Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz,  Date:  6/23/75 . g 


I.  Time  Drift 
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IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
-Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmittp r 


Sheet  3 


Make: — CONIC , Type:  CTS-402 , Serial  Number:  4021103 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz:  Date:  6/23/75  By:  PJR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 


DB  Down  from  fc 


Identification 


85  ± 3 


2fc/3 


103  ± 3 


fc  - 18fx 


93  ± 3 


fc  - fx 


2259.5 


carrier  frequency 


93  ± 3 


fc  + fx 


83  ± 3 


3fc/2 


63  ± 3 


NOTE:  W.S.  M.R.  Regulation  No.  105-  2-60  requirement  is  55+101og  P E3  Down 
from  carrier. 


VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion 

2.  Incidental  FM 

3.  Power  Requirement 

4.  Efficiency 


<2.0* 

<500  Hz  PEAK 
16.8  watts 
12.4* 


5.  O.C.  aS.C.  Protection  OK 


6.  Other  Checks 


freq  at  5:1  VSWR  ■ 2259 . 4908 


carrier  shift  ■ -0.000619*  of  fc  for  5:1  VSWR 


Power  in  Watts  4 Power  in  Watts  4 Power  in  Watts 


NORTHEASTERN  UNTVRRRTTv 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 

Make: — CfiNIC ; Type:  CTS-402  : s.h.1  ^,,04 

Carrier  Frequency  1c:  2269.5  MH?:  Date:  7/1/75  By:  JFE 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make;  CONXp  ; Type : CTS-402 ; Serial  Number:  4021104 

Carrier  Frequency  fc:  2269.5  MHz:  Date:  7/1/75 ; By:  JFE 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

1139.5 

82  ± 3 

fc/2 

2143.5 

94  ± 3 

fc  - 9fx 

2255.5 

97  ± 3 

fc  - fx 

2269.5 

0 

carrier  frequency 

2283.5 

102  ± 3 

fc  + fx 

2395.5 

106  ± 3 

fc  + 9fx 

3404 

88  ± 3 

3fc/2 

4539 

59  ± 3 

- ■ 

2fc 

NOTE:  W.S.  M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  D3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

<2.0* 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  ?EAK 

3. 

Power  Requirement 

15.4  watts 

4. 

Efficiency 

16.8* 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection_ 

OK 

6 . Other  Checks freq  at  5:1  VSWR  * 2269 . 501 9 

carrier  shift  « +0.0000837*  of  fc  for  5:1  VSWR 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


CTS-402  : Serial  Number:  4021106 


farrier  Frequency  fc:  2269.5  MHz;  Date:  7/1/ 


I.  Time  Drif 
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HI.  B Voltage  Regulation 
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i^ni  EASTERN  UNIVERSITY 


Make:  CONIC 


Evaluation  Taats  - BF  Telemetry  Transmitter  - sheMj 


Type;  CTS-402 


Carrier  Frequency  fc:_  2269.5  Date:  7/1/75 


Serial  Number:  4021106 


By:  JFE 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
+3.0  


-20°C 

+5°C+30°C 

+55°C+80°C 


1 10 

Frequency  (Khz) 


100 


1000 


V.  Linearity  at  Ambient 
300  ‘ 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

- Sheet., 

Makc CONIC  : T ype : CTS-402  k^  ~77', ~~"  

r„  . ~7  1 — --  ■ --= • Serial  Number:  4021106 

earner  F requency  fc:_^69^JUIfe _»ate-  7^1/7e ~~ j~ 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 


1602.5 


2269.5 


DB  Down  from  fc 


82  ± 3 


4665.5 


95  i 3 
92  + 3 


70  ± 3 
88  ± 3 
103  ± 3 
77  + 3 
60  ± 3 
57  ± 3 


Identification 


fc/2 

fc  - 58fx 
fc  - llfx 
carrier  frequency 
fc  + 3fx 
fc  + 4fx 
fc  + llfx 
3fc/2 


2fc  + llfx 


NOTE:  W.S.  M.R.  Regulation  No.  105-2-60  r*»n  < 

from  carrier.  o.  105  2-60  requirement  is  55+10 log  Pt  D3  Down 


VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion 

2.  Incidental  FM 

3.  Power  Requirement 

4.  Efficiency 

5.  O.  C.  aS.C.  Protection 

6.  Other  Checks 


. ■ ■ g ; | VOHK 

— — er  shift  ■ +0.0QQ304X  of  fc  fpp  5»^  ysHR 


<2.  OX 

^500  Hz  PEAK 
19.6  watts 
14.28  X 
OK 

freq  at  5:1  VSWR  ■ 2269 . 5069 

f H _ m - 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  CONIC 

J Type: 

CTS-402  : Serial  Number:  4021107 

» 

Carrier  Frequency  fc: 

2269.5 

MHz;  Date:  7/1/75  ; By:  JFE/MSH 

> 

IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
+3.0  L L L..1  I lilil  — . . I.  1 . JTTTTTI 
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Q +2.0 


% -1-0 
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2 -2.0 


-3.0  ■ "i  i i mm  ,i.  i i 1 1 mi , i i i i mu. min 

.1  1 10  100  1000 

Frequency  (Khz) 


V.  Linearity  at  Ambient 
300 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

mTZZZr— g!=~ ^HLl^is^_RFJ^  - Sheet  3 

Make  _C0NIC ; Type : CTS-402  ~7s^7^^7  ijj?flO 

-a-ri!r__FreqUenCy  fc:  2269-5 MHz:  Date:  7/1/75  By:  JFE/MSH 

VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

1135 

89  ± 3 

fc/2 

2139 

85  ± 3 

fc  - 9fx 

2255 

86  ± 3 

fc  - fx 

2269.5 

0 

carrier  frequency 

2284 

85  ± 3 

fc  + fx 

2400 

87  ± 3 

fc  + 9fx 

3304 

81  ± 3 

3fc/2 

4539 

62  ± 3 

2fc 

NOTE:  W.S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  P.  C3  Down 
from  carrier.  * 

VII.  Miscellaneous 

1.  Maximum  Distortion <2. OX 

2.  Incidental  FM  <500  Hz  PEAK  ~~ 

3.  Power  Requirement 20.7  watts 

4.  Efficiency 13. 9% 

5.  O.  C.  a S.C.  Protection  OK 

6.  Other  Checks  freq.  at  5:1  VSWR  27£Q.d< 


5.  O. C.  a S.C.  Protection  OK 

6.  Other  Checks freq.  at  5;1  VSWR  2269.4958 

carrier  shift  ■ -0.QQQ18SX  of  fc  for  5;1  VSWR 


If 


Evaluation  Test  - Proprietary  Information  Sheet 


RF  Telemetry  Transmitters 


Hake:  Raytheon ; 


Type:  T-201 ; 


Manufacturer's  Specifications 


Frequency: 

Frequency  Stability: 

Output  Power: 

Output  Impedance: 

Load  VSWR: 

Harmonic  & Spurious  Outputs: 
Incidental  FM: 


Incidental  AM: 
Frequency  Response: 
Deviation  Linearity: 
Harmonic  Distortion: 
Deviation  Sensitivity: 
Input  Impedance: 
Voltage: 

Current: 

Reverse  Voltage: 
Temperature: 

Altitude: 

Shock: 


Acceleration: 

Vibration: 


2.2  to  2.3  GHz 
±0.003% 

2 watts  minimum 
50  ohms  nominal. 

Stable  into  any  load.  No  damage  by  operating 
Into  an  open  or  short  circuit. 

Meets  I RIG  106-73. 

Less  than  500  Hz  P/P  quiescent;  (DC  to  1 MHz 
bandwidth). 

Less  than  2 KHz  P/P  maximum;  (DC  to  1 MHz  band- 
width) . 

1%  maximum. 

±1.0  db  (DC  to  1 MHz). 

±1%  best  straight  line. 

1%  maximum  (±500  KHz  deviation). 

Up  to  2 MHz/ volt. 

100K  ohms  shunted  by  less  than  10  pf. 

♦24  to  +35  VDC. 

Less  than  0.55  amp. 

No  damage  by  -35  VDC. 

-40°C  to  +85°C  base  plate  temperature. 
Unlimited. 

3 shocks  of  lOOg  for  11  msec  along  each  of  3 
mutually  perpendicular  axes. 

lOOg  in  my  3 mutually  perpendicular  planes. 
Sine,  20  Hz  to  2 KHz,  20g  peak. 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


RAYTHEON 


Carrier  Frequency  fc : 


Serial  Number:  020 

MHz:  Date:  1/5/76 


DAC  & KYL 


i] 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  RAYTHEON 


Carrier  Frequency  fc:  2228,5  M 


Serial  Number:  020 

; By:  DAC&KYL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make:  RAYTHEON  ; Type:  T-201 ; Serial  Number:  020 

Carrier  Frequency  fc:  2228.5  MHz;  Date:  1/5/76 ; By : DAC  & KYL 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


fy 

y 

3f 

I 

I 

& 

* 

I 

I 
1 
s 

I 

I 

I 

15, 

t 

I 

i 

, \ 

- 1 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2193 

104  ± 3 

fc  - 3.5fx 

2200 

62  ± 3 

fc  - 2.75fx 

2208 

91  ± 3 

fc  - 2fx 

2218 

69  ± 3 

fc  - fx 

2228.5 

0 

carrier  frequency 

2239 

71  ± 3 

fc  + fx 

2249 

92  ± 3 

fc  + 2fx 

2257 

64  ± 3 

fc  + 2.75fx 

2264 

104  ± 3 

fc  + 3.5fx  | 

4420 

54  ± 3 

2fc 

6662 

51  ± 3 

3fc 

NOTE:  W.S.M.R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  Pt  E3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion 

0.59% 

2.  Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3.  Power  Requirement 

14.0  watts 

4.  Efficiency 

18.0% 

5.  O.  C.  aS.C.  Protection 

OK 

6.  Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR 

no  carrier  shift  for  5:1 

VSWR 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make: — RAYTHEON ; Type:  T-201  Serial  Number:  022 

Carrier  Frequency  fc:  2219.5  MHz;  Date:  1/29/76  . By.  KYL 

I.  Time  Drif  ~ 

+ . 


c 


iVilUBJUIIHR 


C . ( 

D • 1 


20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Time  in  Minutes 


II.  Temperature 
+.008 


^ +. 004 


w -.004 


-.  OOt 
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III.  B Voltage  Regulation 


Temperature  in  °C 


4 Power  in  Watts  4 Power  in  Watts 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


RAYTHEON 


Carrier  Frequency  fc 


; Serial  Number: 
Date:  1/29/76 


*w 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter 


Make;  RAYTHEON  ; Type:  T-201 , Serial  Number: 

Carrier  F’requency  fc;  2219.5  MHz;  Date:  1/29/76 


Sheet  3 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2129.5 

83  ± 3 

fc  - lOfx 

2165.5 

85  ± 3 

fc  - 6fx 

2192.5 

72  ± 3 

fc  - 3fx 

2210.5 

83  ± 3 

fc  - fx 

2219.5 

0 

carrier  frequency 

2228.5 

83  ± 3 

fc  + fx 

2246.5 

72  ± 3 

fc  + 3fx 

2255.5 

86  + 3 

fc  + 4fx 

2273.5 

84  ± 3 

fc  + 6fx 

2309.5 

82  ± 3 

fc  + lOfx 

M.R.  Regi 

carrier. 

aneous 

1 
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Evaluation  Tests  - Proprietary  Information  Sheet 


RF  Telemetry  Transmitters 


Make:  Vector; 


Type:  T105S; 


Manufacturer's  Specifications 

RF  Power  Output  5 watts  minimum  into  50  ohm  load  with  VSW  R up 

to  1.  5:1 

RF  Load  Stable  operation  into  any  load  impedance.  Output 

circulator  allows  continuous  operation  into  open 
or  short  circuit. 

Output  Frequency  Crystal  controlled  center  frequency  for  S-band 

(between  2200-2300  MHz) 

Output  Frequency  Stability  ± 0.  003%  of  specified,  including  setting  tolerance 

and  drift  due  to  environment 


Harmonic  and  Spurious  Outputs 
Modulation  Type 
Input  Impedance 
Deviation  Sensitivity 
Frequency  Response 
Deviation  Capability 
Linearity 


Input  Voltage 


Input  Current 

Weight 

Vibration 

Shock 

Altitude 


In  accordance  with  IRIG  106-69 

FM  (PM  available) 

50  ohms  to  100  kilohm 

T-105S,  up  to  ±750  kHz /volt  rms. 

DC  to  1 MHz  ±1.0  dB. 

T-105S,  ± 900  kHz  maximum 

1.0%  maximum,  best  straight  line  for;  T-lubS, 
±750  kHz  deviation 

1.0%  maximum  for;  T-105S,  ±500  kHz  deviation 

28  ± 4 volts.  Reverse  polarity  protection  provi- 
ded. 

2. 0 A maximum 
16  oz.  maximum 

Sinusoidal  at  20  g from  20  to  200  cps  in  each  axis 
1/2  sine  at  50g  for  11  milliseconds  in  each  axis 
Unlimited. 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Sheet  1 


RF  Telemetry  Transmitter 


Evaluation  Tests 


Time  Dri 


Time  in  Minutes 


II.  Temperatu. 


III.  B Voltage  Regulation 

+.008  mmmm 


Percent  Voltage  Variation 


Make:  Vector 

Type:_ 

T 105  S ; Serial  Number 

Carrier  Frequency  fc:_ 

2259.5 

MHz;  Date:  Jan.  23,  1976  ; l 

NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  Vector 


_»  Type; T 1 05  S ; Serial  Number: 


Carrier  Frequency  fc;  2259.5  MHz:  Date:  Jan.  23,  1976  By: 

IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
+3.0 


S +2.0 


4) 

g +1.0 


-20°C 

20°C,  55°C 


% -1.0 
r-4 

•g 

o 

S -2.0 


Frequency  (Khz) 


V.  Linearity  at  Ambient 
300 


Em  = 0.180  V 
Em  = 0.144  V 
Em  * 0.108  V 
Em=  0.072  V 
Em  = 0.036  V 


Frequency  (Khz) 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

_ Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet _3 

Make  VECTOR ; Type:  T 105  S ; Serial  Number:  550 

Carrier  Frequency  fc:  2259.5  MHz;  Date:  1/23/76  ; ny: * 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

2075 

94  ± 3 

fc  - 9fx 

2239 

72  ± 3 

fc  - fx 

2259.5 

0 

carrier  frequency 

2280 

72  ± 3 

fc  + fx 

2444 

97  ± 3 

fc  + 9fx 

NOTE:  W.  S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+l01og  E3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

0.90% 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

47.6  watts 

4. 

Efficiency 

14.0% 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection 

OK 

6. 

Other  Checks 

5:1  VSWR  Test 

no  carrier  shift  for  5:1  VSWR 


i 

\ 

\ 
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Evaluation  Tests  - P opr.ietary  Information  Sheet 
RF  Telemetry  Transmitters 


Make:  Vector 


Type:  T-202S; 


Manufacturer's  Specifications 


RF  Power  Output: 
RF  Load: 


Output  Frequency: 

Output  Frequency  Stability: 

Harmonic  and  Spurious  Outputs: 
Modulation  Type: 

Input  Impedance: 

Deviation  Sensitivity; 
Frequency  Response: 

Deviation  Capability: 
Linearity: 

Total  Harmonic  Distortion: 
Input  Voltage: 

Input  Current: 

Baseplate  Temperature: 
Vibration: 


Acceleration: 

Altitude: 


2 watts  minimum  into  50  ohm  load  with  VSWR  up  to 
1.5:1. 

Stable  operation  into  any  load  impedance.  Output 
circulator  allows  continuous  operation  into  open 
or  short  circuit. 

Crystal  controlled  center  frequency  for  S-band 
{between  2200-2300  MHz). 

±0.003%  of  specified,  including  setting  tolerance 
and  drift  due  to  environment. 

In  accordance  with  IRIG  106-71. 

FM  (PM  available). 

50  ohms  to  100  kilohm. 

Up  to  ±750  kHz/volt  rms. 

DC  to  1 MHz  ±1.5dB. 

±1000  kHz  maximum. 

1.0%  maximum,  best  straight  line. 

1.0%  maximum  for;  ±500  KHz  deviation. 

28+4  volts,  with  reverse  polarity  protection. 

1 .0  amp  maximum. 

-25°C  to  +85°C. 

Sinusoidal  at  20g  from  20  to  2000  cps  in  each 
axis . 

lOOg,  each  axis. 

Uni imited. 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests 


RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  1 


Make;  Vector 


_>  Type:. 


T202S 


; Serial  Number: 


201 


Carrier  Frequency  fc:  ■ 2220.5  MHz;  Date:  6/13/75 


J By:. 


PJR 


8.  0 
6.  0 
4.  0 
2.  0 


0 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Time  in  Minutes 


8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0 


-20 


+5  +30 


Temperature  in  C 


+55 


+ 80 


8.  0 
6.0 

4.0 

2.0 

0 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Testa  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  2 


Make:  Vector 


Type:  T202S 


Serial  Number: 


201 


Carrier  Frequency  fc:  2220.5  MHz;  Date:  5/13/75 


By:. 


PJR 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 


Frequency  (Khz) 


V.  Linearity  at  Ambient 
300 


N 

£ 


C 

o 

•r* 

nl 

s? 

a 


250 

200 

150 

100 

50 

0 


10 

Frequency  (Khz) 


100 


Em  * 
Em  = 


'm 


m 


E = 

m 


0.225 

0.180 

0.135 

0.090 

0.045 


1000 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

^v§ll)^‘.0ILTests  - RF  Telemetry  Transmitter  - Sheet  3 

Make: — VECTOR Type; T 202  S ; Serial  Number:  201 

Carrier  Frequency  fc:  2220.5  MH/:  Date:  5/13/75 ; fJy.  pjR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


NOTE:  W.  S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  P E3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


1.  Maximum  Distortion 

<2.0% 

2.  Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3.  Power  Requirement 

25.2  watts 

4.  Efficiency 

10.7% 

5.  O.C.  a S.C.  Protection 

OK 

6.  Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  = 2220.4816 

carrier  shift  = -0.0000045%  of  fc  for  5:1  VSWR 
complete  loss  of  power  at  74°C 
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NORTHEASTERN  university 


Evaluation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - _Sheet_l 

; Serial  Number:  202 


Make-  Vector  ; Type:  T2Q2S 

Carrier  Frequency  fc:_2220. 5 MHz;  Date: 6/23/75 , By._PJR 


8.  0 
6.  0 


2.0 

0 


cfl 

> 


U 

<u 

is 

o 

0. 


n) 
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c 

•H 

u 

<u 

is 

o 

0, 


tt) 
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*H 

0> 

is 

o 

Oh 


0 +5 

Percent  Voltage  Variation 
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Make: 


northeastern  university 

^valuation  Tests  - RF  Telemetry  Transmitter  - 2 

j Type; — T202S . Serial  Number:  202 


Vector 


„ , I 00^JT  : — » serial  Number:  <-0<i 

Carrier  Frequency  fc:_,  2220.5  MTfr;  Date.  6/23/75  By.  pjR 


IV.  Modulation  Response  vs.  Temperature 
+3.0  r ! — t—f— 


+30°C,+80°C 

-20°C,+55°C 

+5°C 


1 10 

Frequency  (Khz) 


100 


1000 


V.  Linearity  at  Ambient 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests - RF  Telemetry  Transmitter  ,guqet  3 _ 

Make  VECTOR  ■ Type:  T 202  S ; Serial  Number: 202 

Carrier  Frequency  fc:  2220.5  MHz;  Date:  6/23/75 ; By:  PJR 


VI.  Spurious  Emission  (Antenna  Conducted) 


Frequency  Mhz 

DB  Down  from  fc 

Identification 

1943 

63  ± 3 

7/8  fc 

2153 

63  ± 3 

fc  - 15fx 

2175 

78  ± 3 

fc  - lOfx 

2220.5 

0 

carrier  frequency 

2225 

65  ± 3 

fc  + fx 

2265 

80  ± 3 

fc  + lOfx 

3330 

101  ± 3 

3fc/2 

4441 

74  ± 3 

2fc 

NOTE:  W.  S.  M.  R.  Regulation  No.  105-2-60  requirement  is  55+101og  E3  Down 
from  carrier. 

VII.  Miscellaneous 


l. 

Maximum  Distortion 

<2.0% 

2. 

Incidental  FM 

<500  Hz  PEAK 

3. 

Power  Requirement 

28.0  watts 

4. 

Efficiency 

11.6% 

5. 

O.C.  aS.C.  Protection_ 

OK 

6. 

Other  Checks 

freq  at  5:1  VSWR  = 2220.4986 

carrier  shift  = -0.0000135%  of  fc  for  5:1  VSWR 
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CHAPTER  II 


VOLTAGE-CONTROLLED  SUBCARRIER  OSCILLATORS 

A-  -Evaluation  Test  Procedure  for  Voltage- Controlled  Subcarrier  Qgcillators 

Temperature  Patch 

Testing  Chamber  Panel 


Step  1. 


Step  2. 


Figure  1 

Initial  Settings;  Band-Edge  Deviation  Adjustments 

Mount  the  voltage-controlled  subcarrier  oscillators  on  the  SCO  test 
and,  place  the  test  stand  inside  the  temperature  testing  chamber 
and  wire  the  test  equipment  as  shown  in  Figure  1.  Apply  the  speci- 
S.Up?ly  voltage  and  set  the  chamber  temperature  at  +3CTC.  Allow 
ceedin1 *gnto'step  2?P  tim6  t0  equipment  specification)  before  pro- 

Adjust  the  SCO  output  control  for  maximum  a- c voltage.  Applv  the 
ap*c*fie?  inpat  voltage  which  corresponds  to  the  low  band  edge^by 
depressing  the  zero  push  button  selector  (refer  to  Appendix  'V'  fn 

™a"Ual  f°r  °Perating  instructions)  on  the  Dymec  programmer 
Adjust  the  low  band- edge  control  to  meet  the  low  band-edge  frequen- 

l7-  2rLnHSP1Csfnvd  b/fIR5G  Sutandards>  That  is*  -7.  5%  off  for  bands 

1 and  “15.0%  of  for  bands  A -H.  c 
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Step  3. 
Step  4. 

Step  1. 
Step  2. 

Step  1. 
Step  2. 

Step  3 


Apply  the  specified  input  voltage  which  corresponds  to  the  high  band- 
edge  by  depressing  push  button  selector  #10.  Adjust  the  high  band- 
edge  control  to  meet  the  high  band-edge  frequency  limit  specified  by 
IRIG  standards.  That  is,  +7.  5%  for  fQ  for  bands  1-21  and  +15.  0%  of 
fc  for  bands  A - H.  Do  not  readjust  the  SCO  output  control. 

Apply  the  specified  input  voltage  which  corresponds  to  the  center  fre- 
quency of  the  band  under  test  by  depressing  push  button  selector  #5 
and  check  to  see  that  the  center  frequency  is  within  manufacturer's 
specifications.  If  it  is  not,  repeat  steps  1 through  4 and  adjust  for 
the  best  tolerance  limits  possible. 


Test  I.  Time  Drift 


Use  the  equipment  set-up  shown  in  Figure  1 and  set  the  oven  tem- 
perature at  +30°C.  Apply  the  recommended  supply  voltages.  Without 
allowing  a warm-up  period  for  the  SCO,  apply  the  input  voltages 
corresponding  to  the  center  frequency  of  the  band  under  test.  With  the 
analog-recorder  drive  on  low  speed,  obtain  a continuous  recording 
(Data  Sheet  I)  of  the  center  frequency  "Drift  in  % of  FBW"  and  record 
the  output  a-c  voltage  at  regular  intervals  until  the  SCO  has 
stabilized. 

Calculations  and  Results 

(a)  Plot  "Drift  in  % of  FBW " versus  "Time"  (using  information  on 
Data  Sheet  I)  on  Graph  Sheet  1. 

(b)  Plot  "Output  Voltage"  versus  "Time"  on  Graph  Sheet  1. 


Test  II,  III.  Temperature  Stability  and  Amplitude  Modulation 

Use  the  equipment  set-up  shown  in  Figure  1.  Apply  recommended 
supply  voltages  and  check  that  the  band-edges  have  been  adjusted 
properly  as  per  the  initial  setting  procedures. 

With  the  temperature  of  the  testing  chamber  at  +30°C  set  the  Dymec 
programmer  in  the  "Automatic  Stepping  Mode  , The  input  d-c  voltage 
is  automatically  varied  from  the  low  to  the  high  band-edge  in  eleven 
equal  steps  by  depressing  the  "Automatic  Scan  push  button  selector. 
During  the  automatic  scan  enter  the  maximum  and  minimum  values 
of  the  a-c  output  voltage  swing  on  Data  Sheet  II. 

Repeat  Step  2 for  each  of  the  following  sequence  of  oven  temperatures: 

-20°C,  +5°C,  + 30°C,  + 55°C,  +80°C.  Be  sure  to  allow  sufficient 
time  (10  minutes  or  more)  for  all  components  of  the  SCO  to  reach 
each  new  temperature  before  making  measurements.  This  can  be  done 
by  monitoring  the  center  frequency  shift,  on  the  chart-recorder, 
during  the  cooling  and  heating  periods  until  the  output  frequency  Qhas 
stabilized.  Note  that  two  sets  of  data  should  be  taken  at  the  +30  C 
temperature,  one  immediately  after  the  time  drift  test  has  be^n 
made  and  a second  during  the  temperature  transition  from  -20  C to 
+80°C.  This  is  to  obtain  an  indication  of  how  well  the  characteristics 
of  the  SCO  repeat  with  temperature. 
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DATA  SHEET  I - TIME  DRIFT 
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Make; , Type; ; Serial  Number:  _ 

IRIG  Band  Number: ; FBW: Hz;  Date: ; By: 


I.  Time  Drift 


II.  Temperature  Stability 
+2 


Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 
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IV.  I ffects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
+4 


£ 
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10  100  IK  10K  100K  1M 

Resistance 


-10  -5  0 +5  +10 

% Voltage  Variation 


105 


(1  OK  Load) 


DATA  SHEET  II 


Step  4.  Calculations  and  Results 

(a)  Amplitude  Modulation  - Plot  % amplitude  modulation  versus  tem- 
perature on  Graph  Sheet  1 using  the  relation: 

% Amp.  Mod.  = Jimax  ~ Emin  x 10o% 

Emax  + Emin  u/o 

(b)  Temperature  Stability  - The  temperature  stability  is  obtained 

directly  in  % of  FBW  for  zero  percent  deviation  from  band 
center  (using  information  in  Data  Sheet  II  recorded  for  the  various 
temperatures).  Plot  temperature  stability  in  % of  FBW  versus 
temperature  on  Graph  Sheet  1.  s s 


Step  1. 
Step  2. 


Test  IV.  Effect  of  Source  Impedance 

atS  + 30HCPm6nt  S6t"UP  Sh°Wn  ln  FigUre  2-  Set  thG  OV6n  temPerature 

f®1  *1®  Programmer  in  the  "Manual"  operating  mode.  Depress 

the  zero  push  button  selector.  With  the  analog  recorder  drive  on 
low  speed,  obtain  a recording  of  % frequency  shift  due  to  back  cur- 

F®"1*  cf°r  !°T^ce  impedances  of  10,  100,  IK,  10K,  100K  and  1M. 

(data  Sheet  HI). 

Step  3.  Calculations  and  Results 

SaVhlheetT  SKift  10  1%  °f  FBW  V6rSU£5  S°Urc®  imPedances  on 


Test  V.  Voltage  Regulation 


Step  1 . 
Step  2. 


Step  3. 


Use  the  equipment  set-up  shown  in  Figure  1 and  set  the  oven  temper- 

With  the  Dymec  programmer  set  in  the  "Manual"  operating  mode 
apply  ihe  specified  input  voltage  which  corresponds  to  the  center 
frequency  of  the  band  urder  test  by  depressing  push  button  selector 

14.  ”,  the  anai°g  r ‘ ’der  drive  on  low  speed,  vary  the  B+  supply 
voltage  from  -10%  to  4 : ' io  of  recommended  B+  in  five  equal  steps. 
Obtain  a % frequency  ,hift  recording  versus  % B+  voltage  varia- 
tion (Data  Sheet  IV). 

Calculations  and  Results 

Blot  frequency  shift  in  % of  FBW  versus  % B+  voltage  variation  on 
Graph  Sheet  1 . 


Test  VI.  Linearity 

Step  1.  Use  the  equipment  set-up  as  shown  in  Figure  1.  Set  the  oven  tern- 
pcr&turc  sit  ^ 30  C* 

Step  2.  Put  the  Dymec  programmer  in  the  "Automatic  Stepping  Mode".  With 
the  analog  recorder  drive  on  high  speed,  obtain  a linearity  record- 
ing as  seen  on  Data  Sheet  II. 


107 


Step  3.  Repeat  Step  2 for  each  of  the  following  sequence  of  oven  temperatures' 

„0  . . o _ n r 


-20°c,  + 5°C,  + 30°C,  +■  55°C,  + 80°C. 


Step  4. 


Ca lculations  and  Results 

llot  linearity  in  % of  FBW  versus  theoretical  deviationin  % of  F 13 W 
for  zero  percent  deviation  from  band  center  (using  information  in 
Data  Sheet  II  recorded  for  the  various  temperatures).  Plot  on  Graph 
n hee t 2 ( 
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Evaluation  Teats  - Voltage  Controlled  Oscillators ^ Sheet  2_ 


Make : 


; Type  ■ 


, Serial  Number: 


IRIG  Rand  Number: 


Hz;  Date: 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


; By:. 
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Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 


3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 


-20°C 

± 

from  BSL 

+ 5°C 

+ 
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+ 30°C 
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+55°r. 
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+ R0°C 

_± 
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111 


' — — tt't;  .'*’3 


B.  Test  Results  for  Voltage  Controlled  Subcarrier  Oscillators 


Table  II  contains  information  with  regard  to  the  manufacture,  type  and 
number  of  SCO's  tested  during  the  period  of  9 January  1975  through  13  February 
1976.  The  remainder  of  this  chapter  contains  the  test  results  for  each  SCO  in 
the  order  listed  in  the  table. 


Table  II 


Manufacturer 

Type 

Number  Tested 

Omnitek 

40A1 

6 

Vector 

MMO-11 

14 

Vector 

MTS-42 

13 

-*-]  'r 


Evaluation  Tests  - Proprietary  Information  Sheet 


Voltage  Controlled  Subcarrier  Oscillators 


Make:  Omnitek; 


Type:  40A1 ; 


Manufacturer's  Specifications 


Band  Edge  Accuracy: 


Linearits 


Time  Stability: 

Distortion: 

Amplitude  Modulation: 
Intelligence  Frequency  Response: 


Input  Impedance: 

Input  Voltage: 

Source  Impedance  Sensitivity: 

Output  Impedance: 

Output  Voltage: 

Modulation  Feedthrough: 

Power  Requirements: 


B+  Stability: 


Vo.tage  Protection: 


±1 . 5%  dbw. 

±0.2  dbw,  best  straight  line,  maintained  from 
-40°C  to  +85°C . 

+0.25%  dbw  for  8 hours  @ 25°C  after  1 minute. 
<1.0%  anywhere  within  the  passband  from  -40°C  to 
+85°C. 

<5.0%. 

+0.1  dB  of  DC  response  for  a Modulation  Index  of 
5 or  greater. 

500  Kfi's  +10%  -0%. 

Any  5 volt  range  from  -5  to  +5  volts. 

<1.0%  dbw  for  source  impedance  change  of  zero  to 
infinity. 

47  Kfl's,  ±10%. 

0.325  ± 0.025  volts  RMS  at  center  frequency  into 
a load  of  10  Kfi's  shunted  by  40pf. 

40  dB  below  output  signal  level. 

+28  ± 10  volts  0 3.0  ma.  max. 

A ±10  volt  change  in  the  B+  supply  will  cause  a 
frequency  change  of  less  than  ±0.5%  dbw. 

+40  volt  supply  voltage  will  not  damage  the  unit. 
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Evaluation  Tests  ^ Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  1 


Make:  Omnltek 


J Type:, 


40A1 


I RIG  Band  Number: 


FBW: 


256 


; Serial  Number: 3168  

][/. , Date: 4/28/75  ; By; PJR 
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Sheet  2 


Make:  Omnitek 

IRIG  Band  Number: 


40A1 


Serial  Number: 


3168 


J Type: 

_6^ ; FBW:  256  Hz;  Date;  4/28/75  ; By:__PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
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VII,  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

76mw 

2. 

Input  Impedence 

>600Kft 

3. 

Output  Impedence 

<50Kfl 

4. 

Harmonic 

Distortion 

.29% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 

± 

0.17 % 

from  BSL 

+ 5°C 

± 

0.10% 

from  BSL 

+ 30°C 

A 

0.12% 

from  BSL 

+55°r 

± 

0.16% 

from  BSL 

+.BQ?.C  _ 

± 

0.10% 

from  BSL 

fyUMi mm*™™ 
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Controlled  Oscillators  - Sheet  1 

Make;  Omnitek  Tvw,'  40A1  “7 

• , Serial  Number;  3169 

IHIO  Hand  Number: 6 ; l1' MW ; 256  ]Jy  . |)ate;  4/28/75  T'  Ry:  PJR  ' 

I.  Time  Drift 
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II.  Temperature  Stability 
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Output  Voltage  RMS 
* (10K  Load) 
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-Evaluation  Tests — - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 


Make  Omni  tek 


Type;  40A 1 


IRIG  Band  Number: 


Serial  Number-  3169 


FBW:  256  hz:  Date : J/28/75  ~~  "B~pj^ 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
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VII.  Miscellaneous 
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1 . 

Power  Requirements 

76mw 

2. 

Input  Impedence 

>600Kfi 

3. 

Output  Impedence 

<50KQ 

4. 

Harmonic  Distortion 

T24%  ~ 

5. 

Other  Checks 

linearity 

-20°C  ± 0.16% 

from  BSL 

NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  1 


Make:  Omni tek 
IRIG  Band  Number: 


; Type:  40A1 ; Serial  Number:  3170  _ 

13 FBW : 220  Hz;  Date:  4/28/75  ; By:  PJR 
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Make:  Omnltek 
IRIG  Band  Number; 


40A1 


Serial  Number:  3170 


Type:  

J3 ; FBW : 220  Hz;  Date;  4/28/75 


By:  PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


u* 

<» 

o 


-20°C 
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55°C,  +80°C 
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VII.  Miscellaneous 


1.  Pov/er  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 


78mw 


>500Kfl 


<50Kft 


.23% 


LINEARITY 


-20°C 
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0.06% 
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±5°.C 
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from  BSL 
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+55°C 

---  ± 
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from  BSL 

119 


Omnltek 


IRIG  Band  Number 


1 ; Serial  Number: 

FBW:  220  Hz;  Date;  4/28/75 


Output  Voltage  RMS 
* (10K  Load) 


northeastepn  university 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 

Make: QUIP.?  > Type;  40A1 ■ Serial  Number:  3171 

IRIG  Band  Number:  13  . FBW:  220  Hz:  Date'  4/28/75  , Bv:  PJR 

VI.  Linearity  vs.  Temperature 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


I. 

Power  Requirements 

76mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kil 

3. 

Output  Impedence 

<50Kft 

4. 

Harmonic  Distortion 

.275% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 

± 0.06% 

from  BSL 

±5°C 

0.03% 

from  BSL 

+ 30°C 

± 0.03% 

from  BSL 

±55°C 

* 0.19% 

from  BSL 

±ao°c_ 

± 0.19% 

from  BSL 
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Make : Omnitek 
IRIG  Band  Number; 


Type;  4QA1 


Serial  Number;  3172 


FBW ; 10500  Ha;  Date;  4/25/75  : By;  PJR 


6 8 10  12  14  16  18  20 
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II.  Temperature  Stability 
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III.  Amplitude  Modulation 
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Output  Voltage  RMS 
* (10K  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Testa  - Voltage  Controlled  - sheet  2 


Make:  Omnltek 


Type:  40A1 


Serial  Number- 


IRIG  Band  Number:  18  . pBW;  10500  hZ:  Date:  4/25/75 


3172 


By 


PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


+ 3 


+ 2 


+ 1 


£ 

PQ 

Li 


O 

6? 


- 1 


- 2 


- 3 


- 4 


-20°C 


+50°C , +80°C 
+30°C 


+5°C 


-50 


-40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 


78.4  mw 


>500Kft 


c50Kft 


4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 


.22 % 


-20°C 

± 

0.12% 

from  BSL 

±5°C 

0.22% 

from  BSL 

+30°C 

— i 

0.32% 

from  RSI . 

±55°C 

0.18% 

from  BSL 

+80°C 

'0-1 7* 

from  BSL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

JiygluatioH  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  1 


Make:  Omnitek 


IRIG  Band  Number: 


; Type;  40A1 
78 


Serial  Number:  3173 


J FBW:  10500  Hz:  Date:  4/24/75  : By:  PJR 


I.  Time  Drift 
+ . 4 


IB 


o 

0 


II.  Temperature  Stability 
+ 2 


6 8 10  12  14  16  18  20 

Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 


+20  +40  +60  +80 


Temperature  in  C 


0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 


IV.  ^ Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 


m 

h 

<M 

o 


10  100  IK  10K  100K  1M 

Resistance 
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Output  Voltage  RMS 
4 (1  OK  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
-gXaIuation  Tests - Voltage  Controlled  nsrii),^^ 


Sheet  2 


Make;  Omnitek 


Type; 40A1 


Serial  Number;  3173 


IRIG  Band  Number;  18  : FBW;  10500  Hz:  Date;  4/24/75 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


By;_ 


PJR 


m 


o 


+30°C,+55°C,+80°C 


-20°C 


+5°C 


VII.  Miscellaneous 


-30  -20  -10  0 +10 

Deviation  from  band  center  ■ 


+20  +30 

% of  FBW 


+40  +50 


1.  Power  Requirements 

>3mw 

2.  Input  Impedence 

>500Kfl 

3.  Output  Impedence 

<50Kfi 

4.  Harmonic  Distortion 

“.32%  “ 

5.  Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.04% 

from  BSL 

+5°C  4-  0-11% 

from  BSL 

■±ap°G i-° ' 1 5% from  BSL 

-+55UC 


0.10% 


+ao°r 


irom  BSI, 


lii -from  BSL 
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"V>  Tv  2 


Wfp  ■* 


Evaluation  Tests  - Proprietary  Information  Sheet 
Voltage  Controlled  Subcarrier  Oscillators 
Make:  Vector;  Type:  MMO-11; 


Input  Voltage 
Input  Impedance 
Available  Channels 
Source  Sensitivity 

Linearity 
Output  Voltage 
Drift 


Temperature 

Pover  Requirements 
Amplitude  Modulation 
Harmonic  Distortion 
Weight 
Vibration 


Altitude 


Manufacturer's  Specifications 

0 to  5 volts  or  ± 2.5  volts. 

500 K ohms  minimum. 

All  IRIG  channels. 

Changing  the  source  impedance  from  zero  to 
infinity  varies  the  frequency  less  than  1.5%  of 
design  bandwidth. 

Less  than  ± 0.25%  of  design  bandwidth  for  best 
straight  line. 

0.  85  volts  peak  to  peak  minimum  into  10K  ohm 
load. 

Less  than  ± 0.  25%  of  design  bandwidth  for  a 
period  of  8 hours  at  ambient  temperature  following 
a warm-up  period  of  15  minutes. 

Outpu:  frequency  is  stable  within  ± 3%  of  a design 
bandwidth  (based  on  best  reference)  for  a temper- 
ature change  of  -20  C to  +80°C. 

28  volts  DC  ± 10%  at  5ma  nominal. 

Less  than  ± 5%. 

At  center  frequency  less  than  0.75%. 

0.134  ounce  nominal. 

Center  frequency  is  stable  within  ±0.  5%  of  design 
bandwidth  when  subjected  to  30g  RMS  vibration 
from  55  to  2000  Hz  in  each  major  axis. 

With  constant  temperature  and  at  any  altitude 
from  sea  level  up,  center  frequency  is  stable 
within  ± 0.  5%  of  design  bandwidth. 
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% of  FBW 


UNIVERSITY 


I 


.Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  OscinaWo 


Make : — Vector  TyPe: mmq_11 


Sheet  1 


IRIG  Band  Number: 18 


> Serial  Number:  24774 


I.  Time  Drift 

+1.0 


FBWMOSOO  Hz.  Date;  5/6/75  ; By:  PJR 


£ 

CP 


o 

6? 


© 


II.  Temperature  Stability 
+2  JTT  r ' 


6 8 10  12 
Time  in  Minutes 


III.  Amplitude  Modulation 


0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 


0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 


IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V n+  r, 

+4  +4*  - Voltage  Regulation  at  Ambient 


100  IK  10K  100K  1M 
Resistance 


'10  -5  0 +5  +io 

% Voltage  Variation 
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Output  Voltage  RMS 
* (10K  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Teats  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 

Make:  Vector ; Type:  MMO - H ; Serial  Number: 24774 

IRIG  Band  Number:  18  ; FBW:  18588  Hz;  Date  5/6/75 . Hy.  PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


1 

liilliililliliiiiillilflliliilii 


+ l 
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+30°C 

+55°C 
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• •••••  mmmmm  mm  mmm  mmmmm  mar 


■40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

185mw 

2.  Input  Impedence 

>500KQ 

3.  Output  Impedence 

<50K« 

4,  Harmonic  Distortion 

.54% 

5.  Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.12% 

from  BSL 

0.13% 

0.12% 

0.09% 

0.18% 


from 


w 

ft  -•  * 


x H&ASTERN  UNIVERSITY 


Make : Vector 


Evaluation  Te3t3__^_yg^e  Controlle d Oscillators 


Sheet  1 


Type;  MMO-11 


Serial  Number:  32493 


trt<-  M i Tc  ' ^ iNumuer 

IBIG  Band  Number^  16  ; FBW- JQOQ  Hz;  Date;  5/2/75 


II.  Temperature  Stability 
+2  ‘mi  


6 8 10  12 
Time  in  Minutes 

HI.  Amplitude  Modulation 

c - 

o 


3 

T> 

O 

S 

ID 

■V 

3 


a 

E 

< 


*20  0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 

IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambipnt  v da 

+4  . ; _B  ^tage  Regulation  at  Ambient 


0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 


■S 

PC 

u, 

«►» 

c 


i 00  IK  10K  100K  JM 
Resistance 


_10  -5  0 +5  +10 

% Voltage  Variation 


mm  wt™*****  <* 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 

Make:  VsCtOT ; Type:  MMO-11 ; Serial  Number:  32493 

TRIG  Band  Number:  ]6  FBW : 6000  Hz:  Date:  5/2/75  ; By:  PJR 

VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


-20°C 

+5°C 

+80°C 

+30°C 

+55°C 


■■■■! 


-50  -40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

1.  Power  Requirements  _ ]73mw 


VII.  Miscellaneous 


2.  Input  Impedence 

>500KQ 

3.  Output  Impedence 

<50KJ] 

4.  Harmonic  Distortion 

.26% 

5.  Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.09% 

from  BSL 

0.05% 

0.09% 

0.2% 

0.06% 


from 


■ ~ &T  X*- 


m 


' '■  v-  v-  " - 


% of  FBW 


Output  Voltage  RMS 
< (10K  Load) 


Make:  Vector 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - sheet  2 


IRIG  Band  Number;  12 


; Type;  MMO-11 


, Serial  Number:  51409 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


+ 3 


+ 2 


FBW:_j576  Hz;  Date:  5/2/75  : By.'  PJR 


+ I 


£ 

m 

«... 

o 


- 1 


- 2 


- 3 


- 4 


-20°C 


+5°C 

+30°C 
+55°C 
+80  °C 


-50  -40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

173mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kft 

3. 

Output  Impedence 

<50Kft 

4. 

Harmonic  Distortion 

.34% 

5. 

Other  Checks 

* n . . 1 

linearity 

■ 4 U c 

+ 

u.us* 

from  BSL 

+5°r 

0.05% 

from  RSI. 

— 

+30°C 

* 

0.12% 

from  RSI . 

+55°C 

0.07% 

from  RSI. 

+80°C 

— ±_ 

0.05% 

from  RSI. 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators 


Vector 


Sheet  1 


IRIG  Band  Number: 


; Serial  Number 

1576  Hz;  Date;  5/2/75 
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(1  OK  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 


Make  Vector 

; Type:  MMO-11 

Serial 

Number: 

51432 

IRIG  Band  Number: 

12  ; FBW:  1576  Hz; 

Date: 

5/2/75 

; By:  PJR 

VI.  Linearity  vs.  Temperature 


+ 4 


+ 3 


+ 2 


+ 1 

£ 

CQ 

0 

o 

- 1 


2 


- 3 


- 4 

-50  -40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 


+5°C 

+ 

0.06 

from  BSL 

+30°C 

± 

0.30 

from  BSL 

+ 55°C 

i 

0.10 

from  BSL 

±M2£  ..... 

i. 

0.13 

from  BSL 

Power  Requirements 

176  mw 

Input  Impedence 

»500Kft 

Output  Impedence 

<50Kfl 

Harmonic  Distortion 

.52% 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.10 

from  BSL 

~20°C 


+30°C 

+80°C 

+55°C 


jjTiij-tiT  f i 1 f";  *“  “ 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  1 _ 

Make:  Vector ; Type:  MMO-11 ; Serial  Number:  51491 

IRIG  Band  Number:  14  ; FBW : 3300  Hz;  Date:  5/2/75  , By: 


II.  Temperature  Stability 
+ 2 


Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 


+ 1 


£ 

m 

Uj 

O 

6? 


-1 


-2 


c 
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c 


-20  0 +20  +40  +60  +80 


Temperature  in  C 


0 +20 

Temperature  in  °C 


+80 


IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+ Voltage  Regulation  at  Ambient 

+ 4 


+2 


£ 

CQ 

l+i 

<M 
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6^ 


-2 


-4 


Resistance 


-10  -5  0 +5  +10 

% Voltage  Variation 
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(10K  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  Sheet  2 


Make : Vector 

; Type:  MMO 

-11 

> 

Serial  Number: 

51491 

IRIG  Band  Number:_ 

14  ; FBW: 

3300  Hz; 

Date:  5/2/75 

By;  PJR  ; 

VI.  Linearity  vs.  Temperature 


+ 4 
+ 3 

+ 2 
+ 1 

£ 

P 

In  0 

V- 

O 

e? 

- 1 
- 2 

- 3 

- 4 

-50  -40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 


1 . 

Power  Requirements 

173 

2. 

Input  Impedence 

>500Kft 

3. 

Output  Impedence 

<50Kft 

4. 

Harmonic 

Distortion 

.45% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 

0.06% 

from  BSL 

+5°C 

± 

0.09% 

from  BSL 

+30°C 

0.07% 

from  BSL 

+ 55°C 

± .. 

0.06% 

from  BSL 

+80°C 

±_ 

0.10% 

from  BSL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Eyalu^tion_Tests — z Voltage  Controlled  Oscillate  - sheet  1 

M.ke:_Vector , 

IRIG  Band  Number: H_;  FBW : 3300  . Dale.  5/2/75  ~'Bv.  PJR 


I.  Time  Drift 
+1. 


8 10  12  14  16  18 

Time  in  Minutes 


II.  Temperature  Stability 


III.  Amplitude  Modulation 
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Temperature  in  °C 
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1 emperature  in  C 

IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  R+  Vniu™  d lT,f; . . ..  . 

+4  IITTIIIIIIIII iage  Regulation  at  Ambient 
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% Volta^  Variation 


Output  Voltage  RMS 
< (10K  Load) 
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Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


Evaluation  Tests 


Vector 


nnU-  I I ; Serial  Number 

FBW:  3300  Hz;  Date;  5/2/75 


Make 
IRIG  Band  Number 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 

-20°C  ± 0-06 


LINEARITY 


from  BSL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators 


Make : Vector 

IRIG  Band  Number: 


Type: 


MMO-11 


, Serial  Number: 


Sheet  1 

51661 


F BW : 6000  Hz;  Date : 5/2/75 
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II.  Temperature  Stability 
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IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests 


Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


Make:  Vector 


Type: 


MMO-11 


Serial  Number: 


51661 


I RIG  Band  Number: 


16 


FBW : 6000  Hz;  Date:  5/2/75  ; By: 


PJR 


VI. 


Linearity  vs.  Temperature 

+ 4 


+ 3 


+ 2 


+ 1 


£ 

Li 

•Lh 
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- l 
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- 3 


+80°C 

+55°C 

+30°C 


VII. 


- 4 * 

-50  -40  - 

30  -20  -10 

0 +10 

+20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center 

- % of  FBW 

Miscellaneous 

1. 

Power  Requirements 

168mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kft 

3. 

Output  Impedence 

<50Kft 

4. 

Harmonic  Distortion 

.46 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 

0.20 

from  BSL 

+5°C  ...  ± 

0.09 

from  BSL 

+30°C  ± 

0.15 

from  BSL 

+55°C  ± 

0.15 

from  BSL 

±B-Q°C ±_ 

0.11 

from  BSL 
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% of  F BW 


I.  Time  Drift 
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II.  Temperature  Stability 
♦ 2 


8 10  12 
Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 
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IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 

Make-  Vector  ■ Type:  MMO-1  1 , Serial  Number:  51940 

TRIG  Band  Number:  1_5 , FBW : 4500  Hz;  Date: 5/6/75 By: 

VI.  Linearity  vs.  Temperature 


Deviation  from  band  center  - ■%  of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

173mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kfl 

3. 

Output  Impedence 

<50Kf2 

4. 

Harmonic  Distortion 

.35% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.10%  from  BSL 


+ 5°C 

± 

0.10% 

from  BSL 

+ 30°C 

± 

0.08% 

from  BSL 

+ 55°C 

± 

0.06% 

from  BSL 

+ 80° C 

±_ 

0.09% 

from  BSL 
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I.  Time  Drift 
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(1  OK  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


I 

I 


Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  Sheet  2 

Make  Vector ; Type:  MMO-11 ; Serial  Number:  51 954 

IRIG  Band  Number: ]£ ; FBW:  4500  Hz;  Date: 5/6/75  ; By:_ 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


+ 5°C 

+ 

0.09% 

from  BSL 

+30°C 

± 

0.  »1% 

from  BSL 

+5  5°C 

± 

0.06% 

from  BSL 

±8,Q.°C  . . 

±_ 

0.05% 

from  BSL 

Power  Requirements 

179  mw 

Input  Impedence 

>500KQ 

Output  Impedence 

<50Kfl 

Harmonic  Distortion 

.68% 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.19% 

from  BSL 

144 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  1 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  ~ Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


Make: — Vector Type:  MMO-11  Serial  Number"^ 

IRIG  Band  Number:  13  ; FBW : 2176  Hz.  Date,  5/6/75  ; By:  PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


-20°C 

+80°C 

+5°C 

+30°C»  +55°C 


-50  -40  -30  -20  -10 


+10  +20  +30  +40  +50 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 

-20°C  ± 0.04% 

+5°C  + 0-12% 

+30°C  ± 0-12% 

+fis0r  j.  0.04% 


176mw 
>500Kfl 
<50Kft  ” 
756% 


LINEARITY 
from  BSL 
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NORTHEAS'lErlN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlle d Oscillators 


Sheet  1 


Make:  Vector 


Type: 


MMO-11 


Serial  Number:  52378 


TRIG  Band  Number: 


13 


FBW : 21 76Hz;  Date:  5/6/75  ; By:  PJR 


I.  Time  Drift 

1.0 


2 

PD 

fa 


0 

© 


t n 


K 


<U  T3 
t>c  ns 

rt  o 
S J 

> « 
o 


3 w 

a 

3* 


II.  Temperature  Stability 
+ 2 
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III.  Amplitude  Modulation 
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0 +20 

Temperature  in  °C 
IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient 


V. 

+4 


Temperature  in  C 
B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
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•10  -5  0 +5  +10 

% Voltage  Variation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2_ 

Make  Vector ; Type:  MMO-11 ; Serial  Number:  52378 

IRIG  Band  Number:  13  FBW:  2176  Hz;  Date  5/6/75  ; By:  PJR 


Deviation  from  band  center  - '/0  of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 


176  mw 


2. 

Input  Impedence 

>500Kfl 

3. 

Output  Impedence 

<50KJ1 

4. 

Harmonic  Distortion 

.23% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

- 20°C  ± 0-04% 

from  BSL 

+5°c  + ^.09% 

from  BSL 

+30°C  ± 0,°8* 

from  BSL 

+55°C  + 0.02% 

from  BSL 

+ao°c  ± 0.03% 

from  BSL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests 


Sheet  1 


Make:  Vector 

; Type: 

MMO-11 

; Serial  Number: 

52406 

IRIG  Band  Number: 

17 

FBW : 7880 

Hz;  Date:  5/6/75 

; By:  PJR 

» 

I.  Time  Drift 
+1.0 


£ 

ffi 

HH 
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II.  Temperature  Stability 
+2 


6 8 10  12  14  16  18 

Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 
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Temperature  in  °C 
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Temperature  in  °C 


IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
+4 
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% Voltage  Variation 


149 


(10K  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 

Make:  Vector ; Type;  MMO-11  Serial  Number-  52406 

IRIG  Band  Number:  17  ■ FBW:  7880  Hz;  Date- 5/6/75  By;  PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 


£ 

PQ 

4-1 

o 


+ 


+ 


+ 


| 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 

1.  Power  Requirements  168mw 

2.  Input  Impedence >500100 

3.  Output  Impedence <50KQ 

4.  Harmonic  Distortion .23% 

5.  Other  Checks LINEARITY 


-20°C 

± 

0.11% 

from  BSL 

+5°C 

±_ 

0.07% 

from  BSL 

+ 3Q°C 

± 

0.03% 

from  BSL 

+ 55°C 

i 

0.07% 

from  BSL 

+80°C 

—A. 

0.07% 

from  BSL 
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I.  Time  Drift 


Temperature  in  °C  Temperature  in  C 

IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillatn^  - 


Make:  Vector ; Type:  MMO-11 

IRIG  Band  Number:  17  ; FBW:  7880  Hz; 


Serial  Number 
Date:  5/6/75 


Sheet  2 

52422 

; By:  PJR 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII,  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

175mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kft 

3. 

Output  Impedence 

<50Kfi 

4. 

Harmonic  Distortion 

.31% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.11% 

from  BSL 

±3°C 

±_ 

0.07% 

from  BSL 

±3Q°C 

±_ 

0.25% 

from  BSL 

±te°.C 

±_ 

0.15% 

from  BSL 

+B0°C 

0.17% 

from  BSL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

E valuation  Tests  - Voltage  Controlle d Oscillators  - Sheet  1 


Make:  Vector 


IRIG  Band  Number:  18 


Type:, 


MMO-11 


Serial  Number: 


54168 


; FBW;_10500hz;  Date:  5/6/75  ; By:  PJR 


I.  Time  Drift 
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II.  Temperature  Stability 
+ 2 
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Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 
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Temperature  in  C 


IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient 
+4 
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V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
+ 4 
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% Voltage  Variation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  _ - Sheet  2 

Make-  Vector ; Type:  MMO-11  ; Serial  Number: 54168 

IRIG  Rand  Number:  18  ; FBW:  10500  Hz;  Date; — 5/6/75 — ; By : £jjL 

VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 


+ 1 
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Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 

172  mw 

t 

1. 

Power  Requirements 

2. 

Input  Impedence 

>500Kfi 

®! 

m 

3. 

Output  Impedence 

<50KQ 

4. 

Harmonic  Distortion 

.14% 

ft 

s 

s 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 


0.04% 

0.06% 

0.08% 

0.04%" 

0.06% 


from  BSL 
from  BSL  . 
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Evaluation  Tests  - Proprietary  Information  Sheet 
Voltage  Controlled  Subcarrier  Oscillators 

a 

Make:  Vector;  Type:  MTS-42; 

Manufacturer's  Specifications 


Frequency  Response: 

Linearity: 

I 

Stability: 

I 

Input  Voltage: 

Input  Impedance: 

Source  Impedance  Sensitivity: 

Amplitude  Modulation: 

Harmonic  Distortion: 

Intelligence  Frequency 
Component  In  Output: 

Output  Voltage: 

Output  Impedance: 

Output  Impedance  Sensitivity: 

Power  Requirements: 


For  a modulation  index  of  5.0  or  greater,  the 
intelligence  frequency  response  is  within  0.1  dB 
of  the  dc  response. 

Less  than  ±0.25%  of  design  bandwidth  devotion 
from  best  straight  line. 

A change  in  supply  voltage  of  ±15%  will  vary  the 
center  frequency  less  than  ±0.25%  of  design 
bandwidth . 

Any  5 volt  range  between  -2.5  V and  +5.0  Vdc. 

500  kilohm  minimum  for  ±7.5%  deviation. 

Changing  the  source  impedance  from  zero  to  inr  i- 
ity  varies  the  frequency  less  than  0.5%  oi 
design  bandwidth. 

Less  than  5%. 

At  center  frequency,  the  total  harmonic  distor- 
tion of  output  signal  is  less  than  0.75%. 

Harmonics  of  intelligence  frequency  are  sup- 
pressed 40  dB  below  output  signal. 

0.85  volt  p-p  minimum  with  10  kilohm  load.  0 to 
2 volt  rms  at  test  point. 

47  kilohms  nominal. 

10  to  1 change  in  the  load  impedance  will  cause 
less  than  1%  change  in  output  frequency. 

28  volts  dc  ±15%  at  6.5  mA  nominal,  11  mA  maxi- 
mum. 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - 

Make:  Vector ; Type:  MTS-42 . geriax  Number: 

IRIG  Band  Number:_  1J , FBW;  1576  ^z.  Date:  5/19/75 
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III.  Amplitude  Modulation 
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IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
+4  +4  — " 


•••••aaaaa1 aaaa  aaaaa  aaaaaapaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  ■ 


Iaaaaa  aaaaaaaaaa  aaaaaaaaaa  aaaa  aaaaa  a aaaa  aaaaaa  •••••■ 

I:::::::::::::::::!::""""!"!!" 


aaaaa  ••• a 


• aaaaaa  aaaai 


•aaaaaaaaaaaaaar 


10  100  IK  10K  100K  1M 

Resistance 


-10  -5  0 +5  +10 

% Voltage  Variation 


* ' " ■ ¥ 

..  -’a-.n  - \ 


\ ■*€ 


mmuk 


HMMHHHMH! 


::::::: 


isaBHgBffiifflga 

ImHmim  •tHIHIM  III 

>■••  *•  mISS  SSi 


irintts 


•sHniit  *' 


mneiaia: 

pmasffiiB: 


-»»■»  •»•••!•••»  (Ml 


till 


a::: 


• ••  • • IIMIIMI 

:s»:: 


iiumiEtiumas 


iismu 


msam 




it!::::::::::::!::::::::! 


stusjtt: 


!«♦?« 


MiM  MM»  tlMIlffl 

>••••  mImmmi  mSiiSui 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 

-20°C  ± 


>500Kfi 


<50Kn 


LINEARITY 


from  BSL 


Make:  t/6Ct0r 

: Type;  MTS-42 

; Serial  Number: 

7499 

IRIG  Band  Number  ■_ 

12  ; FBW;  1576 

Hz;  Date:  5/19/75 

; By:  PJR 
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Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  OsnillatnrQ 
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IRIG  Band  Number: 

I.  Time  Drift 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 
Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


Vector 


Serial  Number:  7744 

Date:  5/19/75  ; By:  PJR 


Make 
IRIG  Band  Number 


FBW 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 

-20°C  ± 0.05% 


>500Kft 


<50Kft 


LINEARITY 


from  BSL 


rom 


Output  Voltage  RMS 
< (10K  Load) 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 

Make:  Vector . Type:  MTS-42  ; Serial  Number:  7762 

I RIG  Band  Number-  7 ; FBW : 346  _Hz;  Date:  5/19/75  ; By:  PJR 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 

1.  Power  Requirements  123  mw 

2.  Input  Impedence >500Kfl 


3.  Output  Impedence 

<50KJ] 

4.  Harmonic 

Distortion 

0.19% 

5.  Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 

± 
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from  BSL 

+5°C 
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from  BSL 

+ 30°C 
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0.16% 

from  BSL  .. 
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from  BSL 

+ao°c 
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0.15% 

from  BSL 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 

Evaluation  Tests - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  1 

Make: — 0rl . Type:  MTS -42 . Serial  Number:  7854 

IRIG  Band  Number:  12  ; FBW : 1576  Hz;  Date:  5/19/75  . gy:  PJR 

I.  Time  Drift 


II.  Temperature  Stability 
+2 


+ 1 
0 
-1 
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Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 


c 

o 


3 

XI 

0 

S 

01 

XI 

3 


a 

E 

< 


-20  0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 


0 +20  +40  +60  +80 

Temperature  in  °C 
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Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V.  B+  Voltage  Regulation  at  Ambient 
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Output  Voltage  RMS 
^ (1  OK  Load) 


% of  FBW 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 

+ 3 


- 4 


-50  -40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

123  mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kft 

3. 

Output  Impedence 

<50Kfl 

4. 

Harmonic  Distortion 

0.09% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 

± 0.05% 

from  BSL 

+ 5°C 

0.04% 

+ 

from  BSL 

+ 30°C 

+ 0.02% 

from  BSL 

+55°r 

+ 0.25% 

from  BSL 

+B0°C 

+ 2.0% 

from  BSL 

out  of  specifications  at  55°C 


163 


ruffiir-!  >iynB^ir ■w^r-~irriTi.rii^^Tiir^iTiT^  ~~***^^ 


% of  FBW 


Make:  Vector 


inuh  1 HLASTERN  UNIVERSITY 
— ~ — -V°ltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  1 


Type:  MTS-42 


; Serial  Number:  7880 


— — * ocnai  in um De r • ' 

IRIG  Band  Number; 13 ; FBW:  2176  Hz:  Date:  5/19/75TbnT~PJR 
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II.  Temperature  Stability 


6 8 1°  12  14  16  18 

Time  in  Minutes 

III.  Amplitude  Modulation 
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Temperature  in  °C 


IV.  Effects  of  Source  Impedence  at  Ambient  V P+  Vnita™  t>  ■>  ... 

+4  V g Regulation  at  Ambient 
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Resistance 


"10  -5  0 +5  +10 

% Voltage  Variation 


164 


Output  Voltage  RMS 
* (10K  Load) 
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Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


Evaluation  Tests 


Vector 


MTS-4t  ; Serial  Number: 

FBW : 2176  Hz;  Date;  5/19/75 


Make 
IRIO  Band  Number 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1.  Power  Requirements 

2.  Input  Impedence 

3.  Output  Impedence 

4.  Harmonic  Distortion 

5.  Other  Checks 

-20°C  i 0.1J 


>500KQ 


LINEARITY 


from  BSL 


NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests 


Voltage  Controlled  Oscillators 


Make : Vector 

IRIG  Band  Number 


Type:  MTS-42  Serial  Number-  7922 

15  ; FBW;  4500  Hz;  Date;  4/23/75  ; By:  PJR 


VI.  Linearity  vs.  Temperature 
+ 4 
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+30°C 

-20°C 

,+55°C 
+80  °C 


-50  -40  -30  -20  -10  0 +10  +20  +30  +40  +50 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 


VII.  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

117  mw 

2. 

Input  Impedence 

>1M£1 

3. 

Output  Impedence 

<50Kft 

4. 

Harmonic  Distortion 

CM 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 


0.03% 


0.04% 

3.03% 

0.02% 


from  BSL 


from 
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E valuation  Te s ts  Voltage  Controlle d Oscillators  - Sheet  I 


Mane:  Vector 

; Type:  MTS-42 

; Serial  Number: 

7956 

IRIG  Band  Number: 

17  ; FBW : 7880 

Hz;  Date:  5/19/75 

; By:  POR 

I.  Time  Drift 
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II.  Temperature  Stability 


III.  Amplitude  Modulation 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


_ Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  Sheet  2 

Make;  VsctOT ; Type:  MTS-42 ; Serial  Number:  7956 

IRIG  Band  Number: ; FBW:  7880  Date:_  5/19/75,  Ry;  PJR 


Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

120  mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kfl 

3. 

Output  Impedence 

<50Kfl 

4 

Harmonic  Distortion 

.12% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C  ± 0.02% 

from  BSL 

±S°£ 

±_ 

0.02% 

from  BSL 

+ 30°C 
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from  BSL 

+55°C 
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o.o  a 

from  BSL 

±80°C 

t_ 

0.61% 

from  BSL 
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Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  1 


IRIG  Band  Number 


MTS-42 

, Serial  Number: 

8826 

810 

Hz;  Date:  5/19/75 

; By:  PJR 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests  - Voltage  Controlled  Oscillators  - Sheet  2 


Make:  Vector 

; Type:  MTS -42 

; Serial  Number: 

8826 

— 

IRIG  Band  Number:_ 

10  ; FBW;  810 

Hz;  Date:  5/19/75 

; By:  PJR 

> 

Deviation  from  band  center  - % of  FBW 

VII.  Miscellaneous 


1. 

Power  Requirements 

112  mw 

2. 

Input  Impedence 

>500Kfi 

3. 

Output  Impedence 

<50Kfl 

4. 

Harmonic  Distortion 

0.27% 

5. 

Other  Checks 

LINEARITY 

-20°C 
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from  BSL 

+5°C 

±_ 
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. ± 

0.15% 
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±80°c 
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0.10% 
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ft 
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NORTHEASTERN  UNIVERSITY 


Evaluation  Tests 


Voltage  Controlled  Oscillators 


Sheet  2 


Make:  Vector  ; 

Tvpe;  MTS-42 

; Serial  Number:  8831 

IRIG  Band  Number:  10 

; FBW;  810 

Hz;  Date:  5/19/75  ; By:  PJR 
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